
FORCE ABSORBING HYBRID CERAMIC CAD/CAM BLOCK

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS
1. Metal free indirect restorations: full crown, inlay, onlay, laminated
 veneer
2. Implant supported crown

CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with known allergies to
 methacrylate polymer. 

PREPARATION DESIGN
When designing restorations, the following minimum dimensions 
should be maintained: 
● Minimum wall thickness should be 1.5 mm, 1.0 mm at margins.
 Prepare margins with deep chamfer or rounded shoulder. (Figure 1) 
● For inlays and onlays, all internal edges and angles should be
 rounded. Avoid having margins in direct occlusal contact with the
 opposing tooth.
● Minimum thickness of the restoration
 should be 1.5 mm in pit and fissure
 areas and 1.5 mm in cusp areas. 
 
MILLING
Please refer to respective instructions of 
the milling unit. 
Select the milling program for 
CERASMART (GC) or composite resin 
block materials.
After milling, check the restoration for:
- Discolorations linked to the milling process
- Protuberances
- Cracks or chips
If the restoration is defective, discontinue the manufacture of 
restoration.

FINISHING AND POLISHING
Finish and polish with coarse and fine silicone point. DIAPOLISHER 
PASTE (GC)
can be used for final polishing to obtain high gloss. 
NOTE:  
When adjusting or polishing the restorative, use a dust collector and 
wear a dust mask to avoid inhaling dust. Wear protective glasses.

CEMENTATION
With Sandblasting technique
1) Sandblasting with 25-50μm alumina 0.15MPa/1.5bar is
 recommended.
2) Blow the restoration with an oil-free air syringe or clean with an
 ultrasonic cleaner and dry.
3) Clean with alcohol to remove oil residue.
4) Treat the surface with a silane coupling agent such as CERAMIC
 PRIMER II (GC).
5) Cement with an adhesive resin cement.
 NOTE:
 Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or resin cement, refer to
 the respective instructions for use of the manufacturer.

Without Sandblasting technique
1) Treat with hydrofluoric acid (5%) for 60 seconds.
2) Wash with water spray or an ultrasonic cleaner and dry.
3) Treat the surface with a silane coupling agent such as CERAMIC
 PRIMER II (GC).
4) Cement with an adhesive resin cement.
 NOTE:
 1) Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or resin cement, refer to
  the respective instructions for use of the manufacturer.
 2) Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must not be applied
  in the oral cavity.
 3) Phosphoric acid (35-37%) can be also used for the purpose of
  cleaning the surface, preferably scrubbing with a microbrush for
  10-15 seconds.

ADDITIONAL APPLICATION AND REPAIR
Roughen the bonding area using diamond point or carbide bur. Apply 
CERAMIC PRIMER II (GC) to improve adhesion and dry the surface. 
Apply a bonding agent following its manufacturer's instruction. 
Proceed with the application of the chosen composite restorative 
material.
G-aenial Universal Flo (GC) is recommended in order to make the 
surface of restorative homogeneous as it consists of the same flexible 
nano ceramic technology as CERASMART. In this case, the 
intermediate use of a bonding agent is not necessary. 
Alternatively, OPTIGLAZE Color (GC) is also recommended as 
surface characterization and glazing technique. Sandblast with 25-50μ
m alumina (0.15MPa/1.5bar.), clean and dry. Apply CERAMIC PRIMER 
II (GC), dry and apply OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) can only be cured with a light-curing device 
with a wavelength of 400-430nm. Refer to the respective instructions 
for use.

SHADE
5 Vita shades* available in two translucencies:
- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- One bleach shade (BL)
*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

SIZE
Available in 3 sizes: 12, 14, 14L

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature 
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF) away from direct sunlight and high humidity. 
(Shelf life: 5 years from date of manufacture)

CAUTION
1. In rare cases this product may cause sensitivity in some people. 
 If such reactions are experienced, discontinue the use of product
 and consult a physician. 

The Safety Data Sheets for this product are available at 
http://www.gceurope.com/download
or for North and Latin America
http://www.gcamerica.com/downloads
They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2015
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KRAFTABSORBIERENDER CAD-/CAM-BLOCK AUS 
HYBRIDKERAMIK

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bei den 
empfohlenen Indikationen

INDIKATIONEN
1. Metallfreie indirekte Restaurationen: Vollkrone, Inlay, Onlay, Veneers
2. Implantatgetragene Krone

KONTRAINDIKATIONEN
1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten
 Allergien gegen Methacrylat-Polymer. 

PRÄPARATIONSDESIGN
Beim Design von Restaurationen sind die folgenden Mindestmaße 
einzuhalten: 
● Mindestwandstärke 1,5 mm;1,0 mm an Kanten. Präparieren Sie
 Kanten mit großen Abschrägungen oder gerundeter Schulter.
 (Abbildung 1) 
● Bei Inlays und Onlays müssen alle Innenkanten und -ecken
 abgerundet sein.
 Vermeiden Sie Kanten mit direktem
 okklusalen Kontakt zum Antagonisten.
● Die Mindeststärke der Restauration
 sollte in Fissurenbereichen 1.5 mm und
 in Höckerbereichen 1,5 mm betragen. 
 
FRÄSEN
Bitte beachten Sie dazu die 
entsprechende Anleitung des Fräsgerätes. 
Wählen Sie das Fräsprogramm für 
CERASMART (GC) oder 
Composite-Materialien.
Prüfen Sie die Restauration nach dem Fräsen auf:
- Verfärbungen, die durch das Fräsen entstanden sind
- Material-Ausbrüche
- Risse
Wenn die Restauration Mängel aufweist, bearbeiten Sie sie nicht weiter.

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND POLITUR
Bearbeiten Sie die Oberfläche der Restauration und polieren Sie sie mit 
groben und feinen Silikonpolierern. Die Polierpaste DIAPOLISHER 
PASTE (GC) kann abschließend zum Polieren verwendet werden, um 
einen hohen Glanz zu erzeugen. 
Hinweis: 
Wenn Sie die Restauration beschleifen oder polieren, verwenden Sie 
eine Absauganlage und tragen Sie eine Staubmaske, damit Sie keinen 
Staub einatmen. Tragen Sie eine Schutzbrille.

ZEMENTIEREN
Mit Sandstrahl-Verfahren
1) Sandstrahlen mit 25-50 μm-Aluminiumoxid bei 0,15 MPa/1,5 bar wird
 empfohlen.
2) Blasen Sie die Restauration mit einem ölfreien Luftbläser an oder
 reinigen und
 trocknen Sie sie mit einem Ultraschallreinigiger.
3) Reinigen Sie sie mit Alkohol, um Ölrückstände zu entfernen.
4) Behandeln Sie die Oberfläche mit einem Silan-Haftvermittler wie
 CERAMIC PRIMER II (von GC).
5) Zementieren Sie mit einem adhäsiven Harzzement.
 HINWEIS:
 Lesen Sie vor der Verwendung des CERAMIC PRIMER II (GC) oder
 des Harzzements bitte die entsprechende Gebrauchsanleitung des
 Herstellers

Ohne Sandstrahl-Verfahren
1) Behandeln Sie die Restauration 60 Sekunden mit Flusssäure (5 %).
2) Reinigen und trocknen Sie sie mit Sprühwasser oder einem
 Ultraschallreiniger
3) Behandeln Sie die Oberfläche mit einem Silan-Haftvermittler wie
 CERAMIC PRIMER II (von GC).
4) Zementieren Sie mit einem adhäsiven Harzzement.
 HINWEIS:
 1) Lesen Sie vor der Verwendung des CERAMIC PRIMER II (GC) oder
  des Harzzements bitte die entsprechende Gebrauchsanleitung des
  Herstellers.
 2) Flusssäure
   darf nur extraoral verwendet und nicht in der Mundhöhle
  aufgetragen werden.
 3) Für die Reinigung der Oberfläche kann auch Phosphorsäure 
  (35-37 %) verwendet werden, die optimalerweise 10-15 Sekunden
  mit einem Mikropinsel eingebürstet wird. 

ZUSÄTZLICHE ANWENDUNG UND REPARATUR
Rauen Sie den Haftbereich mit einem Diamantaufsatz oder Karbidbohrer 
an. Tragen Sie CERAMIC PRIMER II (GC) auf, um die Haftung zu 
verbessern und die Oberfläche zu trocknen. Applizieren Sie einen 
Haftvermittler (Bonding) nach Herstellerangaben. Fahren Sie mit der 
Applikation des gewählten Composite-Restaurationsmaterial fort. 
G-aenial Universal Flo (GC) wird empfohlen, um die Oberfläche der 
Restauration homogen nachzubearbeiten, da es dieselbe flexible 
Nanokeramiktechnologie enthält wie CERASMART. In diesem Fall ist ein 
Zwischenschritt mit Bonding nicht notwendig.
Alternativ wird auch OPTIGLAZE Color (GC) zur 
Oberflächenbearbeitung und -glättung empfohlen. Sandstrahlen Sie mit 
25-50μm-Alumiumoxid (0,15MPa/1,5bar), reinigen und trocknen Sie die 
Restauration. Tragen Sie CERAMIC PRIMER II (GC) auf, reinigen Sie 
die Restauration und tragen Sie OPTIGLAZE Color (GC) auf. 
OPTIGLAZE Color (GC) kann nur mit einem Lichthärtegerät mit einer 
Wellenlänge von 400 – 430nm ausgehärtet werden. Lesen Sie die 
entsprechenden Bedienungsanleitungen.

FARBEN
5-Vita-Farben stehen in zwei Transluzenzstufen zur Verfügung:
- Hochtransluzent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
- Niedrigtransluzent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
- Eine Bleaching Farbe (BL)
*Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Deutschland.

GRÖSSE
In 3 Größen erhältlich: 12, 14, 14L

VERPACKUNG
5 Blöcke je Verpackung

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Lagerung bei 
Raumtemperatur zwischen (4-25ºC), Bitte vor direkter 
Sonneneinstrahlung und hoher Feuchtigkeit schützen. 
(Haltbarkeit: 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum)

VORSICHT
1. In seltenen Fällen kann dieses Produkt bei manchen Personen
 Empfindlichkeiten verursachen. Wenn derartige Reaktionen auftreten,
 verwenden Sie das Produkt nicht weiter und konsultieren Sie einen
 Arzt.

Die Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt sind erhältlich unter
http://www.gceurope.com/download
oder für Nord- und Lateinamerika unter
http://www.gcamerica.com/downloads
Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

Zuletzt überarbeitet: 06/2015

BLOC HYBRIDE CÉRAMIQUE CAD/CAM AMORTISSANT LES 
FORCES
MASTICATOIRES 

Utilisation par un professionnel dentaire et selon les indications 
recommandées. 

INDICATIONS
1. Restauration indirecte sans métal : couronne complète, inlay, onlay,
 facette laminée
2. Couronne sur implant

CONTRE INDICATIONS
1. Ne pas utiliser ce produits chez patients présentant une allergie
 connue au polymère méthacrylate.  

PREPARATION
Lors de la mise en forme de la restauration, vous devez au minimum 
respecter les dimensions suivantes : 
● L’épaisseur minimale de la paroi doit être de 1.5 mm, 1.0 mm au
 niveau des marges.
 Préparez les marges avec un chanfrein profond ou un épaulement
 arrondi. (Figure 1) 
● Pour les inlays et onlays, tous les bords
 internes et les angles doivent être
 arrondis.
 Évitez les marges en contact occlusal
 direct avec la dent opposée. 
● L'épaisseur minimale de la restauration
 doit être de 1.5 mm dans les zones de
 puits et fissures et de 1,5 mm dans les
 zones de cuspides.
 
FRAISAGE
Se référer aux instructions respectives de l'unité d’usinage. 
Sélectionnez le programme de fraisage pour CERASMART (GC) ou 
bloc en résine composite. 
Après l’usinage, vérifiez la restauration en ce qui concerne : 
- décolorations liées au processus d’usinage 
- fissures
- craquelures
Si la restauration est déficiente, cessez la fabrication de la restauration.

FINITION ET POLISSAGE
Finir et polir avec une pointe silicone grossière et fine. La 
DIAPOLISHER PASTE (GC) peut être utilisée pour le polissage final 
afin d’obtenir une brillance élevée. 
Remarque : 
Lors de l'ajustement ou le polissage de la restauration, utilisez un 
collecteur de poussière et portez un masque anti-poussière pour éviter 
de l’inhaler. Portez des lunettes de protection.

COLLAGE 
Avec la technique de sablage
1) Il est recommandé de sabler avec  25-50μm d’alumine
 (0.15MPa/1.5bar) 
2) Souffler sur la restauration avec une seringue à air sans trace d’huile
 ou nettoyer par ultrasons puis sécher.  
3) Nettoyer avec de l’alcool pour retirer les résidus d’huile.
4) Traiter la surface avec un  silane universel comme le CERAMIC
 PRIMER II (GC).
5) Assembler avec un composite de collage.
 NOTE:
 Avant d’utiliser CERAMIC PRIMER II (GC) ou un composite de
 collage, se référer à leurs modes d’emploi respectifs.  

Sans la technique de sablage
1) Mordancer avec de l'acide fluorhydrique (5%) pendant 60 secondes.
2) Nettoyer sous spray d’eau ou par ultrasons puis sécher 
3) Traiter la surface avec un silane universel comme le CERAMIC   
 PRIMER II (GC).
4) Assembler avec un composite de collage.
 NOTE:
 1) Avant d’utiliser CERAMIC PRIMER II (GC) ou un composite de
  collage, se référer à leurs modes d’emploi respectifs.  
 2) Acide fluorhydrique
   Utilisation exclusivement en dehors de la bouche. Ne doit pas être
  appliqué dans la cavité buccale. 
 3) L’acide phosphorique (35-37%) peut aussi être utilisé pour nettoyer
  la surface, de préférence  avec un microbrush pendant 10-15
  secondes.

APPLICATION ADDITIONNELLE ET REPARATION 
Rendez rugueuse la surface à coller avec une pointe diamantée ou 
fraise en carbure. Appliquez CERAMIC PRIMER II (GC) pour améliorer 
l'adhérence et séchez la surface. Appliquez un agent de collage suivant 
les instructions du fabricant. Poursuivez par l’application du matériau 
composite de restauration choisi. G-aenial Universal Flo (GC) est 
recommandé afin de rendre la surface de la restauration homogène car 
il est composé de la même nano technologie céramique que celle de 
CERASMART. Dans ce cas, l’utilisation intermédiaire d’un agent de 
collage n’est pas nécessaire.

OPTIGLAZE Color (GC)  est également recommandé pour la 
caractérisation de la surface et le glaçage. Sablez à l’alumine 25-50 µm 
(0.15MPa/1.5bar.). Nettoyez et séchez. Appliquez CERAMIC PRIMER II 
(GC), séchez et appliquez OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) ne peut être polymérisé qu’avec une unité de 
photopolymérisation d’une longueur d'onde de 400 à 430nm. 
Reportez-vous aux modes d’emploi correspondants.

TEINTE
5 teintes Vita* disponibles en deux translucidités :
- Translucidité élevée (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Faible translucidité  (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Une teinte bleach (BL)
*Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

DIMENSION
Disponibles en 3 tailles: 12, 14, 14L

CONDITIONNEMENT
5 blocs par boite

CONSERVATION 
Pour des performances optimales, conservez à température ambiante 
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF) loin des rayons directs du soleil et d’une humidité 
élevée. (Péremption : 5 ans à partir de la date de fabrication)

PRECAUTION
1. Dans de rares cas ce produit peut entrainer des sensibilités chez
 certaines personnes. Si tel est le cas, cessez d’utiliser ce produit et
 consultez un médecin.

Les fiches de sécurité de ce produit sont disponibles à l’adresse 
http://www.gceurope.com/download
ou pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine à l’adresse 
http://www.gcamerica.com/downloads
Vous pouvez également les obtenir auprès de votre distributeur.

Mise à jour : 06/2015
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BLOCCHETTI DI CERAMICA IBRIDA PER CAD/CAM AD 
ASSORBIMENTO DI FORZE

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni 
raccomandate.

INDICAZIONI
1. Restauri indiretti privi di metallo: corone integrali, inlay, onlay, faccette
 laminate
2. Corone su impianti

CONTROINDICAZIONI
1. Evitare l'uso di questo prodotto nei pazienti con allergie note al
 polimero metacrilato. 

PROGETTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
In fase di progettazione delle preparazioni, è opportuno rispettare le 
seguenti dimensioni minime: 
● Lo spessore minimo della parete dovrebbe essere 1,5 mm, 1,0 mm sui
 margini.
 Preparare i margini con un bisello profondo o una spalla arrotondata.
 (Figura 1) 
● Per gli inlay e gli onlay, tutti i bordi interni e gli angoli dovrebbero
 essere arrotondati. Evitare di creare margini in diretto contatto   
 occlusale con il dente opposto.
● Lo spessore minimo del restauro
 dovrebbe essere di 1.5 mm nelle aree
 con fessure e solchi e di 1,5 mm nelle
 aree cuspidali. 
 
FRESATURA
Consultare le istruzioni specifiche del 
fresatore. 
Scegliere il programma di fresatura per 
CERASMART (GC) o per i materiali in 
blocco di resina composita.
Dopo la fresatura, controllare il restauro per individuare l’eventuale 
presenza di:
- Scolorimenti legati al processo di fresatura
- Rotture
- Fratture
Se il restauro presenta difetti, interrompere il processo di produzione.

FINITURA E LUCIDATURA
Rifinire e lucidare con una punta in silicone grossolana e poi fine. Per 
ottenere un’elevata lucidità, si può usare DIAPOLISHER PASTE (GC) per 
la lucidatura finale. 
Nota: 
Quando si modella o si lucida il materiale per restauri, è opportuno usare 
un dispositivo di raccolta della polvere e indossare una mascherina 
protettiva per evitare di inalare la polvere. Indossare occhiali protettivi.

CEMENTAZIONE
Tecnica con sabbiatura
1) Si consiglia di sabbiare con allumina da 25-50μm a 0,15 MPa/1,5 bar.
2) Applicare getto d’aria priva di olio sul restauro oppure effettuare la
 pulizia a ultrasuoni e asciugare.
3) Pulire con alcol per eliminare i residui di olio.
4) Trattare la superficie con un agente accoppiante silanico quale
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementare con un cemento adesivo resinoso.
 NOTA:
 Prima di usare CERAMIC PRIMER II (GC) o un cemento resinoso,
 consultare le rispettive istruzioni per l’uso del produttore.

Tecnica senza sabbiatura
1) Trattare con acido fluoridrico (5%) per 60 secondi.
2) Lavare con getto d’acqua o a ultrasuoni e asciugare.
3) Trattare la superficie con un agente accoppiante silanico quale
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementare con un cemento adesivo resinoso.
 NOTA:
 1) Prima di usare CERAMIC PRIMER II (GC) o un cemento resinoso,
  consultare le rispettive istruzioni per l’uso del produttore.
 2) L’acido fluoridrico è esclusivamente per uso esterno e non deve
  essere applicato nella cavità orale.
 3) Si può anche usare l’acido fosforico (35-37%) per pulire la superficie,
  preferibilmente strofinando per 10-15 secondi con un pennellino.

APPLICAZIONE SUPPLEMENTARE E RIPARAZIONE
Irruvidire le superfici di adesione usando una punta diamantata o una 
fresa al carburo. Applicare CERAMIC PRIMER II (GC) per migliorare 
l’adesione e asciugare la superficie. Applicare un adesivo seguendo le 
istruzioni del fabbricante. Quindi procedere con l’applicazione del 
materiale composito per restauri prescelto. Si consiglia di usare G-aenial 
Universal Flo (GC) per rendere omogenea la superficie del materiale per 
restauri in quanto questo materiale usa la stessa nanotecnologia della 
ceramica flessibile impiegata in CERASMART. In questo caso, l’uso 
intermedio di un adesivo non è necessario.
In alternativa, si consiglia anche OPTIGLAZE Color (GC) per la 
caratterizzazione delle superfici e la tecnica di glasura. Sabbiare con 
allumina da 25-50μm (0,15MPa/1,5bar.), pulire e asciugare. Applicare 
CERAMIC PRIMER II (GC), asciugare e applicare OPTIGLAZE Color 
(GC). OPTIGLAZE Color (GC) fotopolimerizza solo usando una lampada 
con una lunghezza d’onda di 400-430nm. Consultare le rispettive 
istruzioni per l’uso.

COLORI
5 colori Vita* disponibili in due gradazioni di traslucenza:
- Elevata: High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, 
 B1 HT
- Bassa: Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Un colore bleach (BL)
*Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

DIMENSIONI
Disponibile in 3 dimensioni: 12, 14, 14L

CONFEZIONI
5 blocchetti per scatola

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ideale del prodotto conservare a una temperatura 
compresa (4-25ºC / 39,2-77,0ºF), lontano dalla luce solare diretta e da 
un’umidità eccessiva. 
(Durata utile: 5 anni dalla data di produzione)

AVVERTENZE
1. In rari casi questo prodotto puó causare sensibilizzazione in alcune
 persone. Qualora vi fossero simili reazioni, interrompere l’uso del
 prodotto e consultare un medico.

Le Schede di sicurezza per questo prodotto sono disponibili sul sito
http://www.gceurope.com/download
o per nord America e America latina
http://www.gcamerica.com/downloads
Se ne può inoltre richiedere copia al fornitore locale.

Ultima revisione: 06/2015
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BLOQUES CAD/CAM DE CERAMICA HIBRIDA PARA UNA SUPERIOR 
ABSORCION DE FUERZAS

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las 
aplicaciones recomendadas.

INDICACIONES
1. Restauraciones indirectas libres de metal: corona completa, inlay,
 onlay, veneer laminada 
2. Corona implanto soportada

CONTRAINDICACIONES
1. Evitar el uso de este producto en pacientes con alergias al conocido
 polímero de metacrilato.
 
DESEÑO DE LA PREPARACIÓN
En el diseño de las restauraciones, se deben respetar las siguientes 
dimensiones mínimas:
● El espesor mínimo de la pared debe ser de 1,5 mm, 1,0 mm en los
 márgenes.
 Prepare los márgenes en chanfer u hombro redondeado. (Figura 1) 
● Para inlays y onlays, todos los bordes internos y ángulos deberán ser
 redondeados. Evite tener márgenes en contacto oclusal directo con el
 diente antagonista. 
● El espesor mínimo de la restauración debe ser de 1.5 mm en fosas y
 zonas de fisuras y 1.5 mm en las áreas
 de las cúspides.
 
FRESADO
Por favor, consulte las instrucciones 
correspondientes de la unidad de fresado. 
Seleccione el programa de fresado para 
CERASMART (GC) o materiales de 
bloques de resina compuesta. 
Después del fresado, compruebe la 
restauración con el fin de detectar:
- Cambios de color asociados al proceso
  de fresado
- Fracturas
- Grietas
Si la restauración tiene defectos, interrumpir el proceso de producción.

ACABADO Y PULIDO
Acabado y pulido con punta de silicona gruesa y fina. Puede utilizarse 
DIAPOLISHER PASTE (GC) en el pulido final para obtener un alto brillo. 
Nota: 
Cuando ajuste o pula la restauración, utilice un colector de polvo y 
mascarilla para evitar la inhalación de polvo. Utilice gafas de protección

CEMENTACIÓN
Técnica con chorro de arena
1) Arenar con alúmina 25-50μm 0.15MPa/ 1.5bar.
2) Soplar la restauración con una jeringa de aire libre de aceite o limpiar
 con un limpiador ultrasónico y secar.
3) Limpiar con alcohol para eliminar los residuos de aceite.
4) Tratar la superficie con un silano tales como CERAMIC PRIMER II
 (GC).
5) Cementar con un cemento de resina adhesivo.
 NOTA:
 Antes de utilizar CERAMIC PRIMER II (GC) o el cemento de resina,
 consulte las respectivas instrucciones de uso del fabricante.

Técnica sin chorro de arena
1) Tratar con ácido fluorhídrico (5%) durante 60 segundos.
2) Lavar con agua pulverizada o un limpiador ultrasónico y secar.
3) Tratar la superficie con un silano tales como CERAMIC PRIMER II
 (GC).
4) Cementar con un cemento de resina adhesivo.
 NOTA:
 1) Antes de utilizar CERAMIC PRIMER II (GC) o cemento de resina,
  consulte las respectivas instrucciones de uso del fabricante.
 2) El ácido fluorhídrico solamente para uso extraoral y no se debe
  aplicar en la cavidad oral.
 3) También se puede utilizar el ácido fosfórico (35-37%) para limpiar la
  superficie, preferiblemente durante 10-15 segundos frotando con un
  microcepillo.

APLICACIÓN ADICIONAL Y REPARACIÓN 
Asperice el área de unión utilizando punta de diamante o una fresa de 
carburo. Aplicar 
CERAMIC PRIMER II (GC) para mejorar la adhesión y secar la 
superficie. Aplicar un agente de unión siguiendo las instrucciones del 
fabricante. A continuación, proceder con la aplicación del material de 
composite elegido para la restauración.
Se recomienda G-aenial Universal Flo (GC) con el fin de hacer que la 
superficie de la restauración sea homogénea ya que consiste en la 
misma tecnología de nano cerámica flexible que CERASMART. En este 
caso, el uso intermedio de un agente de unión no es necesario.
Alternativamente, OPTIGLAZE Color (GC) también es recomendado 
para la caracterización de la superficie y el glaseado. Arenar con 
alúmina 25-50μm (0.15MPa/1.5bar.), limpiar y secar. Aplicar CERAMIC 
PRIMER II (GC), secar y aplicar OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE 
Color (GC) se puede fotopolimerizar sólo con un dispositivo de luz con 
longitud de onda de 400-430nm. Consulte las instrucciones respectivas 
para su uso.

COLOR
5 colores Vita* disponible en diferente translucidez:
- Alta Translucidez (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Baja Translucidez (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Un color blanco  (BL)
*Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania.

FORMATO
Disponible en 3 tamaños: 12, 14, 14L

PRESENTACIÓN
5 blocks por caja

ALMACENAMIENTO
Para una óptimo resultado, almacenar a temperatura ambiente 
(4-25ºC / 39,2 a 77,0ºF) lejos de la luz solar directa y de la humedad 
excesiva. 
(Caducidad: 5 años desde la fecha de fabricación)

PRECAUCIÓN
1. En raros casos, este producto puede causar sensibilidad en algunas
 personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del
 producto y consultar a un médico.

Las Fichas de Datos de Seguridad para este producto están disponibles 
en
http://www.gceurope.com/download
y para Norte América o Latino América
http://www.gcamerica.com/downloads
También se pueden obtener por parte de su proveedor.

Última revisión: 06/2015
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DRUKABSORBERENDE HYBRIDE KERAMISCHE CAD/CAM 
BLOKKEN

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de 
vermelde toepassingen.

INDICATIES
1. Metaalvrije indirecte restauraties: volle kroon, inlay, onlay,
 gelamineerde veneer
2. Implantaat gedragen kronen

CONTRA-INDICATIES
1. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is
 dat ze allergisch zijn voor methacrylaat polymeer. 

VOORBEREIDING VAN HET ONTWERP
Bij het ontwerpen van restauraties moeten de volgende 
minimumafmetingen in acht worden genomen: 
● Minimale wanddikte moet 1,5 mm zijn en 1,0 mm aan de randen.
 Prepareer de randen met een diepe chamfer of een afgeronde
 schouder. (Figuur 1) 
● Voor inlays en onlays moeten alle binnenranden en hoeken afgerond
 zijn. Vermijd dat randen in rechtstreeks occlusaal contact komen met
 de antagonist.
● De minimum dikte van de restauratie  
 moet 1.5 mm zijn bij het gebied van de
 fissuren en 1,5 mm bij de knobbels. 
 
FREZEN
Raadpleeg de desbetreffende instructies 
van het freesapparaat. 
Selecteer het freesprogramma voor 
CERASMART (GC) of 
composiet-/kunstharsmaterialen.
Controleer de restauratie na het frezen
op:
- Verkleuringen door het freesproces
- Onvolkomenheden
- Breuk
Stop met het vervaardigen van de restauratie als de restauratie 
gebreken vertoont.

AFWERKEN EN POLIJSTEN
Werk af en polijst met grove en fijne siliconenpunt. Voor het definitief 
polijsten kan DIAPOLISHER PASTE (GC) worden gebruikt om een 
hoge glans te verkrijgen. 
Let op: 
Gebruik een stofafzuigsysteem en draag een stofmasker tijdens het 
aanpassen of polijsten van de restauratie om te voorkomen dat u stof 
inademt. Draag een veiligheidsbril.

CEMENTEREN
Met zandstraaltechniek
1) Zandstralen met 25-50μm aluminiumoxide bij 0.15MPa/1.5bar wordt
 aanbevolen.
2) Blaas de restauratie schoon met olievrije lucht of reinig in een
 ultrasonisch bad en droog daarna.
3) Reinig met alcohol om alcoholresten te verwijderen.
4) Behandel het oppervlak met een silaanbindmiddel zoals CERAMIC
 PRIMER II (GC).
5) Bevestig met een adhesief cement.
 OPMERKING:
 Alvorens CERAMIC PRIMER II (GC) of een kunstharscement te
 gebruiken, eerst de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke
 fabrikanten raadplegen.

Zonder zandstraaltechniek
1) Behandel met fluorwaterstofzuur (5%) gedurende 60 seconden.
2) Afspoelen met waterspray of in een ultrasonisch bad, daarna
 drogen.
3) Behandel het oppervlak met een silaanbindmiddel zoals CERAMIC
 PRIMER II (GC).
4) Bevestig met een adhesief cement.
 OPMERKING:
 1) Alvorens CERAMIC PRIMER II (GC) of een kunstharscement te
  gebruiken, eerst de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke
  fabrikanten raadplegen.
 2) Fluorwaterstofzuur
     Uitsluitend voor extra-oraal gebruik en moet niet in de mondholte
  worden aangebracht.
 3) Fosforzuur (35-37%) kan ook worden gebruikt met als doel het
  oppervlak te reinigen, bij voorkeur schrobben met een
  microborsteltje gedurende 10-15 seconden.

AANPASSINGEN EN REPARATIES
Ruw het hechtingsvlak op met behulp van een diamant- of 
carbideboor. Breng CERAMIC PRIMER II (GC) aan om de hechting te 
verbeteren en droog daarna het oppervlak. Breng een adhesief aan 
volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant. Breng 
vervolgens het gekozen composiet restauratie materiaal aan. G-aenial 
Universal Flo (GC) wordt aanbevolen om het restauratieoppervlak 
homogeen te maken, daar het dezelfde flexibele nano-keramische 
technologie bevat als CERASMART. In dit geval is het tussentijds 
aanbrengen van een adhesief niet nodig. 
Daarnaast wordt OPTIGLAZE Color (GC) aanbevolen voor de 
karakterisering van het oppervlak en het “glazuren”. Zandstraal met 
25-50 μm alumina (0,15 MPa/1,5 bar), reinig en droog. Breng 
CERAMIC PRIMER II (GC) aan, droog en breng OPTIGLAZE Color 
(GC) aan. 
OPTIGLAZE Color (GC) kan enkel uitgehard worden met een 
lichthardingsapparaat met een golflengte van 400-430 Nm. Raadpleeg 
de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

KLEUR
5 VITA-kleuren* verkrijgbaar in twee transparantiegraden:
- Hoge transparantie (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
- Lage transparantie (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
- Een bleektint (BL)
* Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Duitsland.

AFMETING
Verkrijgbaar in 3 afmetingen: 12, 14, 14L

VERPAKKING
5 blokken per doos

BEWAREN
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op 
kamertemperatuur (4-25 ºC / 39,2-77,0 ºF) buiten het bereik van direct 
zonlicht en hoge vochtigheid. 
(Houdbaarheid: 5 jaar vanaf productiedatum)

WAARSCHUWING
1. In zeldzame gevallen kan dit product bij sommige personen
 gevoeligheidsreacties veroorzaken. Mochten zich dergelijke
 reacties voordoen, dan moet het gebruik onmiddellijk worden
 stopgezet en een arts worden geraadpleegd.

De veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn beschikbaar op:
http://www.gceurope.com/download
of voor Noord Amerika en Latijns Amerika op:  
http://www.gcamerica.com/downloads
Ze zijn ook verkrijgbaar via uw leverancier.

Laatste herziening: 06/2015
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NLLees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing.



KRAFTABSORBERENDE HYBRIDKERAMISK CAD/CAM BLOK

Må kun anvendes af dental personnel/tandlæger i de anbefalede 
indikationer.

INDIKATIONER:
1. Metalfrie indirekte restaureringer: fuldkroner, inlay, onlay,
 laminerede facader
2. Implantatunderstøttede kroner

KONTRAINDIKATIONER:
1. Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier
 mod methacrylatepolymer. 

PRÆPARATIONENS UDFORMNING
Når restaureringen udformes skal følgende dimensioner respekteres:
● Minimum vægtykkelse skal være 1,5 mm. 1 mm i kantområder.
 Præparer kanterne med en dyb chamfer eller afrundet skulder.
 (figur 1)
● Ved inlays og onlays skal alle indre
 kantvinkler afrundes. Undgå at have
 kanter i direkte okklusal kontakt med
 antagonisten. 
● Minimum tykkelse på restaureringen
 skal være 1.5 mm i pit og fissur
 områder og 1,5 mm. i cuspområder.

FRÆSNING
Henvis til fræseenhedernes respektive 
instruktionsmanualer. Vælg 
Fræseprogrammet til CERASMART (GC) eller kompositresin blokke.
Efter fræsning kontrolleres restaureringen for: 
- misfarvninger forbundet med fræseprocessen
- outbreaks (ujævnheder)
- revner
Hvis restaureringen er mangelfuld standses videre bearbejdning.

FINISHING OG POLERING
Finish og polér med grove og fine silikonespidser. DIAPOLISHER 
PASTE (GC) kan anvendes til højglans polering.
Bemærk: 
Når der justeres og poleres på restaureringen anvend da et støvfilter 
og brug støvmaske/mundbind for at undgå at inhalere støvet. Brug 
beskyttelsesbriller.

CEMENTERING
Med sandblæsningsteknik:
1) Sandblæs med 25-50 μm alumina. 0.15MPa/1.5bar er anbefalet.
2) Blæs restaureringen med oliefri luft eller resn med ultralyd og tør.
3) Rens med alkohol for at fjerne olieslam
4) Overfladen behandles med silan somf.eks. CERAMIC PRIMER II
 (GC)
5) Cementer med adhæsiv resincement
 NOTE:
 For instruktion til CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement
 henvises til respektive anvisninger fra producenten.

Uden sandblæsningstreknik:
1) Behandles med flussyre (5%) i 60 sek.
2) Skylles med vand eller i lutralydsbad, renses og tørres
3) Overfladen behandles med silan somf.eks. CERAMIC PRIMER II
 (GC)
4) Cementer med adhæsiv resincement
 NOTE:
 1) For instruktion til CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement
  henvises til respektive anvisninger fra producenten.
 2) Flussyre er kun til extern brug og må ikke anvendes oralt
 3) Fosforsyre kan også anvendes til afrensning af overfladen.
  Overfladen gnubbes med mikrobrush i 10-15 sek.

SUPPLERENDE APPLICERING OG REPARATION
Med en diamant spids eller hårdmetalbor gøres bonding-området 
ujævnt/ru. Applicér CERAMIC PRIMER II (GC) for at forbedre 
adhæsionen og tørlæg overfladen. Påfør bonding i henhold til 
fabrikantens anvisninger. Fortsæt appliceringen af komposit. G-aenial 
Universal Flo (GC) anbefales for at gøre restaureringsoverfladen 
homogen da denne består af den samme fleksible nano keramiske 
teknologi som CERASMART. I dette tilfælde, er den mellemliggende 
bonding ikke nødvendig.
Alternativt kan også OPTIGLAZE Color (GC) anbefales som overflade 
karakterisering og glaseringsteknik. Sandblæs med 25-50 μm 
aluminiumoxid (0,15MPa/1,5bar.) rens og tørlæg. Applicer CERAMIC 
PRIMER II (GC), tørlæg og applicer OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) kan kun hærdes med polymeriseringslampe 
ved bølgelængde-spektrum 400-430 nm. Henvis til de respektive 
instruktionsmanualer.

FARVER
5 Vita Shades* tilgængelige i to translucenser:
- Høj Translucent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
- Lav Translucent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5LT, B1 LT. 
- En blegningsfarve (BL)
*Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckningen, Tyskland. 

STØRRELSER
Fås i 3 størrelser: 12, 14, 14L

PAKNINGER
5 blokke pr. boks/æske

OPBEVARING
For optimalt resultat skal det opbevares i rumtemperatur
(4-25°C / 39,2-77,0°F), beskyttes fra direkte sollys og høj fugtighed. 
(Holdbarhedstid: 5 år fra produktionsdato)

ADVARSEL
1. I sjældne tilfælde kan dette produkt forårsage overfølsomhed hos
 nogle personer.
 Hvis sådanne reaktioner optræder ophøres brugen af materialet og
 læge konsulteres.

Arbejdshygiejniske datablade er tilgængelige på
http://www.gceurope.com/download
eller for Nord-og Latin Amerika
http://www.gcamerica.com/downloads
De kan også fås hos din leverandør.

Revideret senest: 06/2015

CERASMARTTM

左右420×天地360mm

STRESSABSORBERANDE HYBRIDKERAMISKA CAD/CAM BLOCK

Ska endast användas av utbildad tandvårdspersonal inom de 
rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER
1. Metallfria indirekta restaurationer: fullkronor, inlay, onlay, skalfasader
2. Implantatstödda kronor

KONTRAINDIKATIONER
1. Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända
 allergier mot metakrylatpolymer.

PREPARATIONEN
När restaurationerna ska utformas så ska nedan minimum dimensioner 
respekteras:
● Väggarnas tjocklek ska minst vara 1.5 mm, 1.0 mm vid
 preparationsgränserna.
 Preparationen ska antingen utföras som en djup chamfer eller som en
 rund skulderpreparation. (Figur 1)
● För inlays och onlays, tillse att alla interna kanter och vinklar ska vara
 jämnt avrundade. Undvik att ha
 preparationsgränser i direkt ocklusal
 kontakt med antagonist.
● Restaurationens tjocklek ska vara minst
 1.5 mm i fissurområdet och minimum
 1.5 mm vid kusparna.
 
FRÄSNING
Vi hänvisar till respektive bruksanvisning 
för dessa fräsmaskiner. 
Välj fräsprogram för CERASMART (GC) 
eller kompositblock.
Efter fräsning, kontrollera restaurationen gällande:
- Missfärgningar som kan härledas till fräsprocessen
- Frakturer
- Krackeleringar
Ifall restaurationen skulle bedömas som undermålig, avbryt 
tillverkningen.

FINISHERING OCH PUTS
Finishering och puts utförs bäst med både grova och fina silikonspetsar. 
DIAPOLISHER PASTE (GC) kan användas för att erhålla högglansiga 
ytor.
Notera: 
I samband med finishering och puts, använd dammuppsamlare och 
använd ansiktsmask för att undvika inhalerande av dammpartiklar. 
Använd skyddsglasögon.

CEMENTERING
Med Blästringsteknik
1) Sandblästring med 25-50μm aluminium 0.15MPa / 1,5 bar
 rekommenderas.
2) Blås restaureringen med oljefri luft eller rengör med ultraljud och
 blästra sen torr.
3) Rengör med alkohol för att avlägsna oljerester.
4) Behandla ytan med ett silan, såsom CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementera med ett adhesivt resincement.
 NOTERA:
 Innan du använder CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement,
 hänvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.

Utan Blästringsteknik
1) Behandla med fluorvätesyra (5%) under 60 sekunder.
2) Tvätta med spridd vattenstråle eller ultraljud och blästra torrt.
3) Behandla ytan med ett silan, såsom CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementera med ett adhesivt resincement.
 NOTERA:
 1) Innan du använder CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement,
  hänvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.
 2) Fluorvätesyra
  Endast för extraoralt bruk och får inte användas i munhålan.
 3) Fosforsyra (35-37%) kan också användas i syfte att rengöra ytan,
  företrädesvis tillsammans med en microbrush under 10-15
  sekunder.

YTTERLIGARE APPLICERING OCH REPARATION
Rugga upp de ytor som ska bondas. Använd en lämplig diamant eller 
hårdmetallborr. Applicera CERAMIC PRIMER II (GC) för att förbättra 
adhesionen, torrlägg därefter. Applicera din bonding i enlighet med 
tillverkarens anvisningar. Fortsätt därefter med appliceringen av det utav 
dig valda kompositbaserade restaurationsmaterialet. Vi rekommenderar 
G-aenial Universal Flo (GC) då den säkerställer en homogen yta samt att 
den har samma flexibla nanokeramiska teknologi som CERASMART. 
Ifall detta är fallet, så är detta mellansteg är inte nödvändigt.
Alternativt, OPTIGLAZE Color (GC) rekommenderas också för 
ytkaraktärisering glasyr. Sandblästra med 25-50μm aluminiumoxid 
(0.15MPa/1.5bar.), rengör och torrlägg. Applicera CERAMIC PRIMER II 
(GC), torrlägg och applicera OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color 
(GC) kan endast polymeriseras med en härdningslampa som avger ljus i 
våglängd 400-430nm. Vi hänvisar här till respektive bruksanvisning.

FÄRG
5 Vita färger* tillgängliga i två translucenser
- Hög Translucens (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Låg Translucens (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- En s.k. bleachfärg (BL)
*Vita® är ett registrerat varumärke som tillhör Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Tyskland.

STORLEK
Finns tillgängligt i 3 storlekar: 12, 14, 14L

FÖRPACKNING
5 block per förpackning

FÖRVARING
För optimala resultat, förvara produkten i rumstemperatur mellan
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF), undvik direkt solljus och hög fuktighet. 
(Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdag)

VARNING
1. I sällsynta fall kan denna produkt orsaka sensibilitet hos vissa
 personer. Ifall sådana reaktioner kan ses, avbryt användningen av
 produkten och remittera patienten till läkare.

Säkerhetsdatablad för denna produkt finns tillgänglig på:
http://www.gceurope.com/download
samt för Nord- och Latin Amerika
http://www.gcamerica.com/downloads
Det kan också tillhandahållas av din valda leverantör.

Senast reviderad: 06/2015

BLOCO DE CERÂMICA HÍBRIDA CAD/CAM PARA UMA SUPERIOR 
ABSORÇÃO DE FORÇAS

Para utilização exclusiva por Médicos Dentistas, nas indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES
1. Restaurações indiretas sem metal: coroa total, inlay, onlay, faceta
 laminada
2. Coroa implantossuportada

CONTRAINDICAÇÕES
1. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias
 conhecidas ao polímero de metacrilato. 

DESIGN DO PREPAROO
Ao preparar restaurações,  as seguintes dimensões mínimas devem ser 
respeitadas:
● A espessura mínima da parede deve ser de 1,5 mm, e 1,0 mm nas
 margens.
 Prepare as margens com chanfro profundo ou ombro arredondado.
 (Figura 1)
● Em inlays e onlays, todos os ângulos e  
 bordas interiores devem ser   
 arredondados.
 Evitar margem em contacto oclusal   
 direto com o dente antagonista.
 A espessura mínima da restauração   
 deve ser de 1.5 mm nas áreas de fossa
 e de fissura e 1,5 mm nas áreas das
 cúspides.
  
FRESAGEM
Consulte as instruções da unidade de fresagem.
Selecione o programa de fresagem para CERASMART
(GC) ou materiais de bloco de resina composta.
Depois de fresada, inspecione a restauração para detetar:
- Descolorações associadas ao processo de fresagem,
- Protuberâncias
- Fraturas e fissuras
Se a restauração apresentar falhas, suspenda a manufatura da 
restauração.

ACABAMENTO E POLIMENTO
Proceda ao acabamento e polimento com pontas de silicone ásperas e 
finas. A pasta DIAPOLISHER PASTE (GC) pode ser utiilzada no 
polimento final para se obter um alto brilho.
Nota:
Durante o de polimento ou ajuste da restauração, utilizar um aspirador e 
uma máscara de proteção para evitar inalar o pó. Usar óculos de 
proteção.

CIMENTAÇÃO
Com Técnica de Jateamento:
1) Recomenda-se Jato de òxido de Alumínio deth 25-50μm, 
 a 0.15MPa/1.5bar.
2) Aplicar jato de ar isento de óleo ou limpar em banho de ultrassom e
 secar.
3) Limpar com álcool o óleo residual.
4) Preparar a superficie com um agente de união de silano, como o
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cimentar com cimento resinoso.
 NOTA:
 Antes de utilizer o CERAMIC PRIMER II (GC) ou o cimento resinoso,  
 consulte as respectivas instruções de utilização do fabricante.

Sem Técnica de Jateamento:
1) Proceder ao condicionamento com ácido fluorídrico (5%) por 60
 segundos.
2) Lavar com jato d‘agua ou limpar em banho de ultrassom e secar.
3) Preparar a superficie com um agente de união de silano, como o
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cimentar com cimento resinoso.
 NOTAS:
 1) Antes de utilizer o CERAMIC PRIMER II (GC) ou o cimento
  resinoso, consulte as respectivas instruções de utilização do
  fabricante.
 2) O ácido fluorídrico recomenda-se apenas para uso extraoral e não
  deve ser aplicado na cavidade oral.
 3) O ácido fosfórico (35-37%) tambem pode ser utilizado na limpeza
  da superfície, preferenciamente can be also used for the purpose 
  of cleaning the surface, preferably sendo esfregado com um
  microbrush por 10-15 segundos. 

APLICAÇÃO ADICIONAL E REPARAÇÃO
Cirar rugosidades na área de união com uma broca de tungsteno ou 
ponta diamantada. Aplicar CERAMIC PRIMER II (GC) para melhorar a 
adesão e secar a superfície. Aplicar um agente adesivo de união, 
seguindo as instruções do fabricante. 
Aplicar o material restaurador de compósito à sua escolha. 
Recomenda-se
A utilização do G-aenial Universal Flo (GC) para tornar a superfície da 
restauração homogénea, uma vez que este material tem a mesma 
tecnologia nanocerâmica flexível que CERASMART.
Neste caso, o uso de um agente adesivo de união não é necessário.
Em alternativa, também se recomenda OPTIGLAZE Color (GC) como 
técnica de caracterização e vitrificação da superfície. Aplicar jato de 
óxido de alumínio 25-50 μm (0,15 MPa/1,5 bar.), limpar e secar. Aplicar 
CERAMIC PRIMER II (GC), secar e aplicar OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) só pode ser fotopolimerizado com o aparelho 
de fotopolimerização com comprimento de onda na gama dos 400-430 
nm. Consulte as respetivas instruções de utilização.

COR
5 cores Vita* disponíveis em dois níveis de translucidez:
- Alta translucidez - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 
HT, B1 HT
- Baixa translucidez - Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 
LT, B1 LT
- 1 cor de branqueamento (bleach shade, BL)
*Vita® é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

TAMANHO
Disponível em 3 tamanhos: 12, 14, 14L

EMBALAGEM
5 blocos por caixa

ARMAZENAMENTO
Para um ótimo desempenho; armazenar em temperatura
(4-25 ºC / 39,2-77,0 ºF), protegido da luz direta do sol e de humidades 
elevadas. 
(Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabrico)

CUIDADO
1. Em casos raros, este produto pode provocar reações de
 sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações
 desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.

O folheto informativo de segurança deste produto está disponível em: 
http://www.gceurope.com/download
Ou para América do Norte e América Latina:
http://www.gcamerica.com/downloads
Estes também podem ser obtidos através seu fornecedor.

Última revisão: 06/2015

CERASMARTTM CERASMARTTM

ΥΒΡΙΔΙΚΟ CAD/CAM ΚΕΡΑΜΙΚΟ MΠΛΟΚ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ 

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Χωρίς μέταλλο έμμεσες αποκαταστάσεις: ολική στεφάνη, ένθετο,
 επένθετο, όψεις
2. Επιεμφυτευματική στεφάνη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστές
 αλλεργίες σε μεθακρυλικά πολυμερή. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
Κατά το σχεδιασμό κοιλοτήτων, οι ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις 
πρέπει να ακολουθούνται: 
● Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος πρέπει να είναι 1.5 mm, 1.0 mm στα
 όρια.
 Προετοιμάστε τα όρια με βαθιά chamfer ή αποστρογγυλεμένου άκρου
 λοξοτόμηση. (Εικόνα 1) 
● Για ένθετα και επένθετα, όλες οι εσωτερικές ακμές και γωνίες πρέπει
 να αποστρογγυλευτούν. Αποφύγετε τα όρια της παρασκευής να
 τοποθετούνται σε άμεση συγκλεισιακή επαφή με τον ανταγωνιστή.
● Το ελάχιστο πάχος της αποκατάστασης  
 πρέπει να είναι 1.5 mm στις περιοχές 
 των οπών και σχισμών και 1.5 mm στις  
 περιοχές των φυμάτων. 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΟΠΗ
Παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες 
χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής. 
Επιλέξτε το πρόγραμμα κοπής για το 
CERASMART (GC) ή το μπλοκ του 
πολυμερούς υλικού.
Μετά την κοπή ελέγξτε την 
αποκατάσταση για:
- Αποχρωματισμούς οφειλόμενους στη διαδικασία κοπής
- Ελλείμματα
- Ρωγμώσεις
Αν η αποκατάσταση είναι ανεπαρκής διακόψτε τη διαδικασία 
κατασκευής της.

ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ
Λειάνετε και στιλβώστε την αποκατάσταση με αδρόκοκκα και 
λεπτόκοκκα ελαστικά κυπελλοειδή και φλογοειδή. Η πάστα 
DIAPOLISHER PASTE (GC) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τελική 
λείανση και επίτευξη υψηλής στιλπνότητας. 
Σημείωση: 
κατά την ρύθμιση και λείανση της αποκατάστασης χρησιμοποιήστε 
ηλεκτρική αναρρόφηση σκόνης και φορέστε μάσκα προστασίας από την 
σκόνη προς αποφυγή εισπνοής. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Mε την τεχνική της αμμοβολής
1) Συστήνεται η εφαρμογή αμμοβολής με αλουμίνα 25-50μm   
 0.15MPa/1.5bar.
2) Φυσήξτε την αποκατάσταση με αέρα χωρίς έλαια από την
 αεροσύριγγα ή καθαρίστε την σε συσκευή υπερήχων και στεγνώστε
 την.
3) Καθαρίστε με οινόπνευμα για την απομάκρυνση όλων των
 υπολειμμάτων ελαίου.
4) Προετοιμάστε την επιφάνεια με παράγοντα σιλανίου όπως τον
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Συγκολλήστε με ρητινώδη κονία.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Πριν από την εφαρμογή του παράγοντα CERAMIC PRIMER II (GC) ή
 της ρητινώδους κονίας, αναφερθείτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης του
 κατασκευαστή.

Χωρίς την τεχνική της αμμοβολής
1) Εφαρμόστε υδροφθορικό οξύ (5%) για 60 δευτερόλεπτα.
2) Ξεπλύνετε με σπρέυ νερού ή καθαρίστε σε συσκευή υπερήχων και
 στεγνώστε
3) Προετοιμάστε την επιφάνεια με παράγοντα σιλανίου όπως τον
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Συγκολλήστε με ρητινώδη κονία.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 1) Πριν από την εφαρμογή του παράγοντα CERAMIC PRIMER II (GC)
  ή της ρητινώδους κονίας αναφερθείτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης
  του κατασκευαστή
 2) το Υδροφθορικό οξύ είναι μόνο για εξωτερική εφαρμογή και δεν
  πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της στοματικής κοιλότητας.
 3) Φωσφορικό οξύ (35-37%) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
  καθαρισμό της επιφάνειας, ειδικά επαλείφοντας το με ένα
  βουρτσάκι για 10-15 δευτερόλεπτα. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Αδροποιήστε την περιοχή της συγκόλλησης με μία εγγλυφίδα 
διαμαντιού ή καρβιδίου. Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή CERAMIC 
PRIMER II (GC) για βελτίωση της συγκόλλησης και στεγνώστε την 
επιφάνεια. Εφαρμόστε συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Προχωρήστε στην τοποθέτηση της 
επιλεχθείσας αποκαταστατικής σύνθετης ρητίνης. Η ρητίνη G-aenial 
Universal Flo (GC) συστήνεται προς εφαρμογή ώστε να διαμορφώσει μία 
ομοιογενή επιφάνεια στην αποκατάσταση καθώς περιέχει ευέλικτη 
νανο-κεραμική τεχνολογία όπως το CERASMART. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η ενδιάμεση εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα δεν είναι 
απαραίτητη. 
Εναλλακτικά, το OPTIGLAZE Color (GC) συστήνεται επίσης για τον 
χαρακτηρισμό της επιφάνειας και την τεχνική εφυάλωσης. Αμμοβολήστε 
με κόκκους αλούμινας 25-50μm (0.15MPa/1.5bar.), καθαρίστε και 
στεγνώστε. Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή CERAMIC PRIMER II (GC), 
στεγνώστε και τοποθετήστε το OPTIGLAZE Color (GC). Το OPTIGLAZE 
Color (GC) μπορεί να φωτοπολυμεριστεί με τη συσκευή 
φωτοπολυμερισμού σε μήκος κύματος 400-430nm. Αναζητείστε τις 
σχετικές οδηγίες χρήσης.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
5 αποχρώσεις Vita* διατίθενται σε δύο διαφάνειες:
- Υψηλή Διαφάνεια - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Χαμηλή Διαφάνεια - Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 
LT, B1 LT
- Μία απόχρωση λεύκανσης (BL)
*Vita® : σήμα κατατεθέν της εταιρείας Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,Germany.

ΜΕΓΕΘΟΣ
Διατίθεται σε τρία 3 μεγέθη: 12, 14, 14L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5 μπλοκ ανά κουτί

ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση συστήνεται η φύλαξη του υλικού σε θερμοκρασία 
δωματίου μεταξύ (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) μακριά από την άμεση έκθεση 
στο ηλιακό φως και την υψηλή υγρασία. 
(Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε σπάνιες περιπτώσεις το υλικό μπορεί να προκαλέσει
 υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες
 αντιδράσεις διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητείστε
 ιατρική συμβουλή.

Τα δελτία ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.gceurope.com/download
ή για τη Βόρεια και Λατινική Αμερική στη διεύθυνση
http://www.gcamerica.com/downloads
Μπορείτε ακόμα να τα αναζητήσετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 06/2015

CERASMARTTM

STRESSABSORBERENDE HYBRIDKJERAMISKE CAD/CAM BLOCK

Skal kun brukes av utdannet tannhelsepersonell innefor anbefalt 
indikasjon 

INDIKASJON
1. Metallfrie indirekte restaurasjoner: fullkroner, inlay, onlay, skallfasader
2. Implantatstøttede kroner

KONTRAINDIKASJONER
1. Unngå å bruke dette produktet på pasienter med kjente allergier
 overfor methacrylat polymerer. 

PREPARASJONENS UTFORMNING
Følg minimumsdimensjonene nedenfor ved utforming av restaurasjonen
● Veggenes tykkelse skal minst være 1.5 mm, 1.0 mm ved
 preparasjonsgrensene.
 Preparasjonen skal enten utføres som en dyp chamfer eller som en
 rund skulderpreparasjon. (Figur 1)
● For inlays och onlays, påse at alle interne kanter og vinkler er jevnt
 avrundede.
 Unngå preparasjonsgrenser i direkte okklusal kontakt med antagonist.
● Restaurasjonens tykkelse må være minst 1.5 mm i fissurområdet og
 minimum 1.5 mm ved cuspene.

FRESING
Forfresemaskiner henviser vi til de 
respektive bruksanvisninger.
Velg freseprogram for CERASMART (GC) 
eller komposittblokk.
Etter fresing, kontroller restaurasjonen for: 
- Misfarging som følge av freseprosessen
- Frakturer
- Krakkeleringer eller chips
Dersom restaurasjonen bedømmes å ha 
defekter, avbryt produksjonen.

FINISHERING OG PUSS
Finishering og puss utføres best med både grove og fine silikonspisser. 
DIAPOLISHING PASTE (GC) kan brukes for siste polering for å oppnå 
høyglansede flater..
Merk: bruk støvsamler og ansiktsmaske i forbindelse med finishering og 
puss for å unngå å inhalere støvpartikler. Bruk beskyttelsesbriller

CEMENTATION
MED sandblåsingsteknikk
1) Vi anbefaler sandblåsing med 25-50μm aluminiumpulver
 0.15MPa/1.5bar 
2) Rengjør restaurasjonen med oljefri trykkluft eller rengjør med
 ultralydsbad og tørr godt etterpå.
3) Rengjør med alkohol for å fjerne eventuelle olje- og fettrester
4) Overflatebendling gjøres med en silane coupling agent som
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Sementering gjøres med en adhesive resinsement
 NOTE:
 Før du bruker CERAMIC PRIMER II (GC) eller en resinsement, les
 instruksjonen fra produsenten for materialet du bruker.

UTEN sandblåsingsteknikk
1) Overflatebehandle med flussyre 5% (HF5%) i 60 sekunder
2) Spray/vask med vann eller rengjør med ultralydsbad og tørr godt
 etterpå
3) Overflatebendling gjøres med en silane coupling agent som
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Sementering gjøres med en adhesive resinsement
 NOTE:
 1) Før du bruker CERAMIC PRIMER II (GC) eller en resinsement, les
  instruksjonen fra produsenten for materialet du bruker.
 2) Flussyre (HF) er potensielt svært farlig, skal KUN brukes til
  extraoralt bruk og må ikke brukes i munnhulen.
 3) Fosforsyre (35-37%) kan også brukes for å rengjøre overflaten,
  fortrinnsvis skrubbes overflaten med en mikrobørste i 10-15
  sekunder.

YTTERLIGERE APPLISERING OG REPARASJON
Rubb opp flatene som skal bondes med et egnet diamant eller 
hardmetallborr. Appliser CERAMIC PRIMER II GC for å forbedre 
adhesjonen, og tørrlegg deretter. Applisér bonding iht. Produsentens 
anvisninger. Fortsett ved å applisére valgt kompositt. Vi anbefaler 
G-aenial Universal Flo (GC) da den garanterer en homogen overflate 
samt att den har samme fleksible nanokjeramiske teknologien som 
CERASMART.
Alternativt, Optiglaze Color (GC) anbefales også til overflatekarakterisert 
glassur. Sandblås med 25-50μm aluminiumoxid (0.15MPa/1.5bar.), 
rengjør og tørrlegg. Appliser CERAMIC PRIMER II (GC), tørrlegg og 
appliser Optiglaze Color (GC). Optiglaze Color (GC) kan kun 
polymeriseras med en herdningslampe som avgir lys i bølgelengde 
400-430nm. Vi henviser her til respektiv bruksanvisning.

FARGE
5 Vita farger* tilgjengelig i to translusenser (gjennomskinnelighet):
- Høy Translusens (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Lav Translusens (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
En såkalt blekefarge (BL)
*Vita® är et registrert varemerke som tillhører Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Tyskland.

STØRRELSE
Tillgjengelig i 3 størrelser: 12, 14, 14L

PAKNING
5 blokker per pakning

OPPBEVARING
For optimale resultater, oppbevar produktet I romtemperatur mellom
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF), Unngå direkte sollys og høy fuktighet. 
(Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdag)

FORSIKTIGHETSREGLER
1. I sjeldne tilfeller kan produktet skape følsomhetsreaksjoner hos
 enkelte pasienter. I tilfelle reaksjoner, stopp bruken av produktet og
 henvis pasienten til lege.

Sikkerhetsdatablad for dette produktet er tilgjengelig på
http://www.gceurope.com/download
eller for Nord- og Latinamerika
http://www.gcamerica.com/downloads
Din leverandør kan også skaffe Sikkerhetsdatabladet.

Senest revidert: 06/2015

CERASMARTTM

VOIMIA VAIMENTAVA HYBRIDIKERAAMINEN CAD/CAM-BLOKKI

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten käyttöön suositelluissa 
käyttöindikaatioissa.

KÄYTTÖINDIKAATIOT
1. Metallittomat epäsuorat työt: kokokruunut, inlay- ja onlay-täytteet
 ja laminaatit 
2. Implanttikruunut

KONTRAINDIKAATIOT
1. Älä käytä tätä tuotetta potilaille jotka ovat allergisia
 metakrylaattipolymeerille.

TYÖN SUUNNITTELU
Työtä suunniteltaessa on noudatettava seuraavia vähimmäismittoja:
● Seinämän paksuuden on oltava vähintään 1,5 mm, marginaalisesti  
 1,0 mm. Preparoi reunat syvällä viisteellä tai pyöristetyllä
 olkapäällä (kuva 1).
● Inlay- ja onlay-täytteitä varten kaikki sisäreunat ja -kulmat on
 pyöristettävä. Vältä reunojen suoraa okklusaalista kontaktia
 vastapurijaan. 
● Täytteen paksuuden on oltava vähintään 1,5 mm syvänteillä ja
 fissuuroissa ja 1,5 mm kuspikohdissa. 

JYRSIMINEN
Noudata jyrsimen käyttöohjetta.
Valitse CERASMART (GC) 
-työstöohjelma tai 
yhdistelmämuoviblokeille tarkoitettu 
työstöohjelma.
Tarkista jyrsimisvaiheen jälkeen, että 
työssäs ei ole
- jyrsimisen yhteydessä syntyneitä 
värjäytymiä
- kyhmyjä
- halkeamia tai säröjä.
Jos täyte ei ole moitteeton, keskeytä työn valmistus.

VIIMEISTELY JA KIILLOTUS
Viimeistele ja kiillota karkealla ja hienolla silikonikärjellä. 
DIAPOLISHER PASTE (GC) -tahnaa voi käyttää viimeistelyn 
viimeisessä vaiheessa, jotta pintaan saadaan korkea kiilto. 
HUOMAATHAN:
Kun muokkaat tai kiillotat täytteen pintaa, käytä pölynkerääjää ja 
pölysuojainta, jotta pölyä ei pääse hengitysteihin. Käytä suojalaseja.

SEMENTOINTI
Jos käytät hiekkapuhallusta:
1) Suosittelemme hiekkapuhallusta 25–50 mikronin alumiinioksidilla,
 0,15 MPa / 1,5 bar.
2) Puustaa työ öljyttömällä paineilmalla tai puhdista
 ultraäänilaitteella ja kuivaa.
3) Puhdista alkoholilla poistaaksesi öljyjäämät.
4) Käsittele pinta silaanipohjaisella esikäsittelyaineella, esimerkiksi
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Sementoi resiinipohjaisella kiinnityssementillä.
 HUOMAATHAN:
 Lue valmistajan laatimat käyttöohjeet ennen CERAMIC PRIMER II
 (GC) 
 -valmisteen tai resiinisementin käyttöä. 

Jos et käytä hiekkapuhallusta:
1) Käsittele 5-prosenttisella fluorivetyhapolla 60 sekunnin ajan.
2) Pese vesisprayllä tai ultraäänilaitteella ja kuivaa. 
3) Käsittele pinta silaanipohjaisella esikäsittelyaineella, esimerkiksi
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Sementoi resiinipohjaisella kiinnityssementillä.
 HUOMAATHAN:
 1) Lue valmistajan laatimat käyttöohjeet ennen CERAMIC
  PRIMER II (GC)
  -valmisteen tai resiinisementin käyttöä. 
 2) Fluorivetyhappoa voi käyttää vain suun ulkopuolella, sitä ei saa
  levittää suuontelossa. 
 3) Myös fosforihappoa (35–37%) voi käyttää pinnan
  puhdistamiseen, edullisimmin hankaamalla sitä mikroharjalla
  10–15 sekunnin ajan. 

JATKOTOIMENPITEET JA KORJAUS
Karhenna kiinnityspintaa timantti- tai karbidiporalla. Levitä 
CERAMIC PRIMER II (GC) tehostaaksesi sidostumista ja kuivaa 
pinta. Levitä sidosainetta valmistajan ohjeen mukaan. Levitä sitten 
valitsemasi yhdistelmämuovitäyte.
Suosittelemme myös G-aenial Universal Flo (GC) -muovin käyttöä. 
Se tekee täytteen pinnasta yhtenäisen, koska G-aenial Universal 
Flo- ja CERASMART-tuotteiden koostumus perustuu samaan 
joustavaan nanokeraamiseen teknologiaan. Tässä tapauksessa 
sidosaineen käyttö ei ole tarpeellista.
Vaihtoehtoisesti suosittelemme myös OPTIGLAZE Color (GC) 
-tuotteen käyttöä pinnan karakterisointiin ja glaseeraukseen. 
Hiekkapuhalla 25–50 mikronin alumiinioksidilla (0,15 MPa / 1,5 bar), 
puhdista ja kuivaa. Aplikoi CERAMIC PRIMER II (GC), kuivaa ja 
levitä sitten OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC) voidaan kovettaa ainoastaan 
valokovetuslaitteella, jonka  aallonpituusalue kattaa 400–430 nm. 
Noudata tuotteen käyttöohjetta.

SÄVY
Saatavilla on viisi Vita-sävyä*, joista jokaiselle voi valittavissa kaksi 
läpikuultavuusastetta:
- Korkea läpikuultavuus (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Matala läpikuultavuus (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Yksi valkaisusävy (BL)
*Vita® on Saksan Bad Säckingenissä sijaitsevan Vita Zahnfabrik -yhtiön 
rekisteröimä tuotemerkki.

KOKO
Saatavilla kolmessa koossa: 12, 14, 14L

PAKKAUS
Yhdessä pakkauksessa on viisi (5) blokkia.

SÄILYTYS
Käyttövarmuuden takaamiseksi suosittelemme säilytystä 
huoneenlämmössä (4–25°C) (39,2–77,0°F), suoralta auringonvalolta 
ja voimakkaalta kosteudelta suojattuna.
(Säilyvyysaika: 5 vuotta valmistuspäivämäärästä.)

VAROITUKSET
1. Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa aiheuttaa
 potilaille herkkyysoireita. Jos tällaisia oireita esiintyy, tuotteen
 käyttö on lopetettava ja potilas on ohjattava lääkärin vastaanotolle.

Tämän tuotteen käyttöturvatiedote on saatavilla linkistä
http://www.gceurope.com/download
tai Pohjois- ja Latinalainen Amerikka 
http://www.gcamerica.com/downloads
Ne ovat saatavilla myös jälleenmyyjillämme.

Viimeisin päivitys: 06/2015

CERASMARTTM

ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε 
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςSVLäs bruksanvisningen

noggrant före användning.DALæs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem før brug.

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as 
instruções de utilização. PT NOLes bruksanvisningen nøye

før bruk FILue ohjeet huolellisesti
ennen käyttöä.
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FORCE ABSORBING HYBRID CERAMIC 
CAD/CAM BLOCK

For use only by a dental professional in the 
recommended indications.

INDICATIONS
1. Metal free indirect restorations: full crown,
 inlay, onlay, laminated veneer
2. Implant supported crown

CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with
 known allergies to methacrylate polymer. 

PREPARATION DESIGN
When designing restorations, the following 
minimum dimensions should be maintained: 
● Minimum wall thickness should be 1.5 mm, 1.0
 mm at margins.
 Prepare margins with deep chamfer or rounded
 shoulder. (Figure 1) 
● For inlays and onlays, all internal edges and
 angles should be rounded. Avoid having
 margins in direct occlusal contact with the
 opposing tooth.
● Minimum thickness of the restoration should
 be 1.5 mm in pit and fissure areas and 1.5 mm
 in cusp areas. 
 
MILLING
Please refer to 
respective 
instructions of the 
milling unit. 
Select the milling 
program for 
CERASMART 
(GC) or composite 
resin block 
materials.
After milling, check the restoration for:
- Discolorations linked to the milling process
- Protuberances
- Cracks or chips
If the restoration is defective, discontinue the 
manufacture of restoration.

FINISHING AND POLISHING
Finish and polish with coarse and fine silicone 
point. DIAPOLISHER PASTE (GC) can be used 
for final polishing to obtain high gloss. 
NOTE:  
When adjusting or polishing the restorative, use a 
dust collector and wear a dust mask to avoid 
inhaling dust. Wear protective glasses.

CEMENTATION
With Sandblasting technique
1) Sandblasting with 25-50μm alumina
 0.15MPa/1.5bar is recommended.
2) Blow the restoration with an oil-free air syringe
 or clean with an ultrasonic cleaner and dry.
3) Clean with alcohol to remove oil residue.
4) Treat the surface with a silane coupling agent
 such as CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cement with an adhesive resin cement.
 NOTE:
 Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or
 resin cement, refer to the respective
 instructions for use of the manufacturer.

Without Sandblasting technique
1) Treat with hydrofluoric acid (5%) for 60 seconds.
2) Wash with water spray or an ultrasonic cleaner
 and dry.
3) Treat the surface with a silane coupling agent
 such as CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cement with an adhesive resin cement.
 NOTE:
 1) Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or
  resin cement, refer to the respective
  instructions for use of the manufacturer.
 2) Hydrofluoric acid is for extraoral use only  
  and must not be applied in the oral cavity.
 3) Phosphoric acid (35-37%) can be also used
  for the purpose of cleaning the surface,
  preferably scrubbing with a microbrush for
  10-15 seconds.

ADDITIONAL APPLICATION AND REPAIR
Roughen the bonding area using diamond point 
or carbide bur. Apply CERAMIC PRIMER II (GC) 
to improve adhesion and dry the surface. Apply a 
bonding agent following the manufacturer's 
instruction. Proceed with the application of the 
chosen composite restorative material. 
G-aenial Universal Flo (GC) is recommended in 
order to make the surface of restorative 
homogeneous as it consists of the same flexible 
nano ceramic technology as CERASMART.
In this case, the intermediate use of a bonding 
agent is not necessary. 
Alternatively, OPTIGLAZE Color (GC) is also 
recommended as surface characterization and 
glazing technique. Sandblast with 25-50μm 
alumina (0.15MPa/1.5bar.), clean and dry. Apply 
CERAMIC PRIMER II (GC), dry and apply 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) 
can only be cured with a light-curing device with 
a wavelength of 400-430nm. Refer to the 
respective instructions for use.

SHADE
5 Vita shades* available in two translucencies:
- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
 A3.5 LT, B1 LT
- One bleach shade (BL)
*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen,Germany.

SIZE
Available in 3 sizes: 12, 14, 14L

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at 
room temperature (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) away 
from direct sunlight and high humidity. 
(Shelf life: 5 years from date of manufacture)

CAUTION
1. In rare cases this product may cause sensitivity  
 in some people. If such reactions are   
 experienced, discontinue the use of product
 and consult a physician. 

The Safety Data Sheets for this product are 
available at 
http://www.gceurope.com/download
They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2015

CERASMARTTM

АБСОРБИРАЩ НАТОВАВАНЕТО ХИБРИДЕН 
КЕРАМИЧЕН CAD/CAM БЛОК

За употреба само от дентални специалисти 
според препоръчителните индикации.

ИНДИКАЦИИ
1. Безметални индиректни възстановявания:
 цяла корона, инлей, онлей, фасети
2. Корона върху имплант

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Избягвайте употребата на този продукт при
 пациенти с известни алергии към
 метакрилатен полимер.
 
ПОДГОТОВКА НА ПРЕПАРАЦИЯТА
Когато оформяте възстановяването, трябва да 
имате предвид следните размери: 
● Минималната дебелина на стената трябва да
 бъде 1.5 mm, 1.0 mm при ръба. Препарирайте
 ръбове с дълбока фаза или заоблен праг.
 (Фигура 1) 
● За инлеи и онлеи, всички вътрешни ръбове и
 ъгли трябва да бъдат заоблени. Не допускайте
 граници в директен оклузален контакт със
 срещулежащия зъб.
● Минималната дебелина на възстановяването
 трябва да бъде 1.5 mm в зоната на ямки и
 фисури и 1.5 mm в областта на туберкулите. 
 
ФРЕЗОВАНЕ
Моля обърнете се 
към съответните 
инструкции на 
фрезоващия уред. 
Изберете програма 
за фрезоване на 
CERASMART (GC) 
или композитни 
блокчета.
След фрезоването, 
проверете 
възстановяването за:
- Промяна на цвета, свързано с процеса
 на фрезоване
- Издатини 
- Пукнатини 
Ако възстановяването е увредено, прекратете 
изработването му.

ФИНИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ
Финирайте и полирайте с груба и фина 
силиконова гумичка. За да постигнете 
допълнителен блясък, може да бъде използвана 
DIAPOLISHER PASTE (GC) при окончателното 
полиране. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Когато ажустирате и полирате възстановяването, 
използвайте аспиратор за прах и носете маска, 
за да избегнете вдишването на праха. Носете 
защитни очила.

ЦИМЕНТИРАНЕ 
Чрез Песъкоструене
1) Препоръчва се песъкоструене с 25-50μm
 алуминиев оксид 0.15MPa/1.5bar.
2) Подсушете възстановяването с обезмаслена
 въздушна струя или почистете с ултразвук и
 подсушете.
3) Почистете със спирт за да отстраните
 остатъците от масло.
4) Обработете повърхностите със силанизиращ
 агент като CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Циментирайте с композитен цимент.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 Преди употреба на CERAMIC PRIMER II (GC)
 или композитен цимент, прочетете
 съответните инструкции за употреба на
 производителя.

Без Песъкоструене 
1) Обработете с флуороводородна киселина (5%)
 за 60 секунди.
2) Промийте с воден спрей или ултразвук и
 подсушете.
3) Обработете повърхностите със силанизиращ
 агент като CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Циментирайте с композитен цимент.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 1) Преди употреба на CERAMIC PRIMER II (GC)
  или композитен цимент, прочетете
  съответните инструкции за употреба на
  производителя.
 2) Флуороводородната киселена е само за
  екстраорална употреба и не трябва да бъде
  прилагана в устната кухина.
 3) Фосфорната киселина (35-37%) може също
  да бъде използвана с цел почистване на
  повърхността, препоръчвайки се втриване с
  микроапликатор за 10-15 секунди.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО НАНАСЯНЕ И ПОПРАВКА 
Награпавете повърхността, подлежаща на 
свързване посредством диамантна гума или 
карбиден борер. За да подобрите свързването 
нанесете CERAMIC PRIMER II (GC) и подсушете 
повърхността. Нанесете свързващ агент според 
инструкциите на производителя. Продължете с 
прилагането на избрания композитен 
възстановителен материал.
Препоръчва се G-aenial Universal Flo (GC) за да 
постигнете същата хомогенна повърхност, тъй 
като той притежава еднаква гъвкава 
нано-керамична технология както CERASMART. 
В този случай, междинното използване на 
свързващ агент не е необходимо. 
Като алтернатива, също се препоръчва 
OPTIGLAZE Color (GC) за охарактеризиране на 
повърхността и за гланциране. Песъкоструйте с 
25-50μm алуминиев оксид (0.15MPa/1.5bar.), 
почистете и подсушете. Нанесете CERAMIC 
PRIMER II (GC), почистете и нанесете 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) 
може да бъде фотополимеризиран само с уред с 
дължина на вълната от 400-430nm. Обърнете се 
към съответните инструкции за употреба.

ЦВЯТ
Налични са 5 Vita цвята* с два вида 
транслуцентност:
- Висока транслуцентност (HT): A1 HT, A2 HT, 
 A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Ниска транслуцентност (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Един избелен цвят (BL)
*Vita® е регистрирана марка на Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen,Germany.

РАЗМЕР
Налични са 3 размера: 12, 14, 14L

ОПАКОВКА
5 блокчета в опаковка

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимална ефективност е препоръчително, да 
се съхранява при стайна температура
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF), далеч от директна 
слънчева светлина и голяма влажност. 
(Срок на съхранение: 5 години от датата на 
производство)

ВНИМАНИЕ
1. В редки случаи този продукт може да причини  
 чувствителност при някои хора. При такива  
 реакции, прекратете употребата на продукта и  
 потърсете лекарска помощ.

Информационните листове за безопасност за 
този продукт са на разположение на
http://www.gceurope.com/download
Можете да ги получите и от вашия доставчик.

Последна редакция: 06/2015

CERASMARTTM

ABSORPČNÍ HYBRIDNÍ KERAMICKÝ BLOK PRO 
CAD/CAM

Pro použití pouze ve stomatologické praxi v 
doporučených indikacích.

INDIKACE
1. Bezkovové nepřímé výplně: celoplášťová korunka,
 inlej, onlej, vrstvené fazety
2. Korunky na implantát 

KONTRAINDIKACE
1. Vyvarujte se použití tohoto produktu u pacientů, 
 u kterých je známa alergie na polymer metakrylátu.
 
PŘÍPRAVA DESIGNU
Při navrhování výplně by měly být respektovány tyto 
minimální rozměry:   
● Minimální tloušťka stěny by měla být 1,5 mm, 1,0
 mm v krčkové části.
 Připravte okraje se schůdkovou nebo zaoblenou
 preparací. ( Obr. 1 )
● Pro inleje a onleje by měly být všechny vnitřní
 hrany a úhly zaoblené.
 Vyhněte se okrajům v přímém okluzním kontaktu s
 antagonistou.
● Minimální tloušťka dostavby by měla být 1.5 mm
 rýhách a fisurách a 1,5 mm v oblastech vrcholu
 dostavby.
 
FRÉZOVÁNÍ
Prosím prostudujte si 
příslušné pokyny k 
frézovacím zařízením.
Vyberte frézovací 
program pro 
CERASMART (GC) 
nebo bloky z 
kompozitní 
pryskyřice. 
Po frézování 
zkontrolujte dostavbu kvůli:
- Zabarvení, které je spojeno s frézováním
- Narušení povrchu 
- Prasklinám 
Jestliže je dostavba nevyhovující, přerušte její další 
zpracování.

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
Povrch dokončete a vyleštěte s použitím hrubého a 
jemného silikonového hrotu. DIAPOLISHER PASTE 
(GC) použijte ke konečnému vyleštění povrchu a 
získání vysokého lesku.
Poznámka: 
při upravování nebo leštění dostavby použijte 
odsávání a noste ochrannou masku proti prachu, aby 
se zabránilo jeho vdechování. Noste ochranné brýle .

TMELENÍ
S použitím techniky opískování
1) Doporučuje se opískování oxidem hlinitým 
 25-50μm, 0.15MPa/1.5bar  
2) Ofoukněte dostavbu vzduchem bez příměsi oleje
 nebo očistěte v ultrazvukové čističce a osušte.
3) Případné zbytky oleje odstraňte alkoholem.
4) Povrch ošetřete silanizačním prostředkem jako
 např. CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementujte fixačním pryskyřičným cementem.
 POZNÁMKA:
 před použitím GC CERAMIC PRIMER II (GC) nebo
 pryskyřičného cementu si příslušné pokyny
 přečtěte v návodech k použití od výrobce.

Bez použití techniky opískování
1) Ošetřete kyselinou fluorovodíkovou po dobu 60
 sekund.
2) Opláchněte vodní tryskou nebo očistěte v
 ultrazvukové čističce a osušte.
3) Povrch ošetřete silanizačním prostředkem jako
 např. CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementujte fixačním pryskyřičným cementem.
 POZNÁMKA:
 1) Před použitím GC CERAMIC PRIMER II (GC)
  nebo pryskyřičného cementu si příslušné pokyny
  přečtěte v návodech k použití od výrobce.
 2) Kyselina fluorovodíková je určena pouze pro
  zevní použití a nesmí být aplikována do kavity.
 3) Kyselinu fosforečnou (35-37%) je lze také použít
  k očištění povrchu, a to nejlépe tak, že budete
  povrch potírat aplikátorem po dobu 10-15
  sekund.

DALŠÍ APLIKACE A OPRAVY
Zdrsněte spojovací plochy pomocí diamantové špičky 
nebo karbidovým brouskem. Aplikujte CERAMIC 
PRIMER II (GC) pro zlepšení přilnavosti a vysušte 
povrch. Aplikujte bondovací činidlo podle návodu 
výrobce. Pokračujte v aplikování vybraného 
výplňového kompozitního materiálu. Doporučuje se 
použít G-aenial Universal Flo (GC), protože povrch 
dostavby bude homogenní, jelikož tento materiál 
využívá stejnou flexibilní nano-keramickou 
technologii jako CERASMART. V tomto případě není 
nutné používat bondovací činidlo.
Alternativně se také doporučuje OPTIGLAZE Color 
(GC) pro charakterizaci a glazování povrchu 
dostavby. Pískujte oxidem hlinitým 25 - 50 µm 
(0.15MPa/1.5bar), očistěte a osušte. Aplikujte 
CERAMIC PRIMER II (GC), osušte a aplikujte 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) 
může být polymerován pouze s polymerační lampou 
s vlnovou délkou 400 - 430nm. Řiďte se příslušným 
návodem k použití. 

ODSTÍNY
5 Vita odstínů* ve dvou translucencích:
- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5
 LT, B1 LT
- 1 Vybělený odstín (BL)
*Vita® je registrovanou značkou Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen,Germany.

VELIKOSTI
K dispozici ve 3 velikostech: 12, 14, 14L

BALENÍ
5 bloků v balení

SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte při 
pokojové teplotě
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF) z dosahu přímého sluneční 
záření a vysoké vlhkosti vzduchu. 
(Použitelnost: 5 let od data výroby)

UPOZORNĚNÍ
1. Ve výjimečných případech může tento výrobek u  
 některých lidí způsobit citlivost. Jestliže jsou  
 zaznamenány takové reakce, přerušte užívání  
 přípravku a poraďte se s lékařem.

Bezpečnostní listy pro tento produkt jsou k dispozici 
na adrese 
http://www.gcamerica.com/downloads
Můžete je také získat u svého dodavatele.

Poslední revize: 06/2015
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AMORTIZIRAJUĆI CAD/CAM BLOK IZ HIBRIDNE 
KERAMIKE 

Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim 
indikacijama.

INDIKACIJE
1. Bezmetalni indirektni radovi: potpune krunice, 
 inleji, onleji, estetske ljuskice
2. Krunice nošene implantatom

KONTRAINDIKACIJE
1.  Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s
 alergijama na metakrilat polimer.

IZRADA PREPARACIJE
Pri izradi preparacije treba se pridržavati sljedećih 
minimalnih dimenzija:
● Minimalna debljina stijenki treba biti 1,5 mm, 1,0
 mm na rubovima.
 Rubove izraditi s dubokim žlijebom ili zaobljenom
 stepenicom. (Slika 1) 
● Za inleje i onleje treba zaobliti sve unutarnje
 rubove i kutove. Izbjegavati rubove u direktnom
 okluzijskom dodiru sa zubom antagonistom.
● Minimalna debljina rada treba iznositi 1.5 mm u
 području jamice i fisure te 1,5 mm u području
 kvržice.
 
GLODANJE
Potrebno je 
pridržavati se 
odgovarajućih uputa 
za uporabu glodalice.
Odabrati program 
glodanja za 
CERASMART (GC) ili 
akrilatne blokove.
Nakon glodanja 
provjeriti ima li:
- diskoloracija povezanih s glodanjem
- izobličenja
- pukotina
Ako rad ima nedostatke, izradu valja prekinuti.

ZAVRŠNA OBRADA I POLIRANJE
Završno obraditi i polirati grubim i finim silikonskim 
polirerom. Za završno poliranje i postizanje visokog 
sjaja može se koristiti pasta DIAPOLISHER PASTE 
(GC).
Važno: 
Kod prilagodbe ili poliranja rada koristiti sakupljač 
prašine i nositi zaštitnu masku kako bi se izbjeglo 
udisanje prašine. Nositi zaštitne naočale.

CEMENTIRANJE
Sa tehnikom pjeskarenja
1) Preporuča se pjeskarenje aluminij oksidnim
 prahom veličine čestica 25-50 μm pod tlakom od
 0.15MPa/1.5 bara.
2) Ispuhati rad bezuljnim zrakom ili očistiti
 ultrasoničnim aparatom i osušiti.
3) Očistiti alkoholom kako bi se odstranili ostaci ulja.
4) Površinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
 kao što je CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementirati s adhezivnim akrilatnim cementom.
 VAŽNO:
 Prije uporabe CERAMIC PRIMER II (GC) ili  
 akrilatnog cementa za cementiranje, konzultirati
 odgovarajuće proizvođačeve upute za uporabu.

Bez tehnike pjeskarenja
1) Tretirati fluorovodičnom kiselinom (5%) 60 sekundi.
2) Isprati vodom ili ultrasoničnim aparatom i osušiti.
3) Površinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
 kao što je CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementirati s adhezivnim akrilatnim cementom.
 VAŽNO:
 1) Prije uporabe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
  akrilatnog cementa za cementiranje, konzultirati
  odgovarajuće proizvođačeve upute za uporabu.
 2) Fluorovodična kiselina nije za oralnu uporabu
  i ne smije se nanositi u kavitet.
 3) Za čiščenje površine može se uporabiti i fosforna
  kiselina (35-37%), po mogućnosti, ispiranjem
  mikročetkicom 10-15 sekundi.

DODATNA PRIMJENA I POPRAVAK
Ohrapaviti površinu za spajanje pomoću dijamantnog 
ili karbidnog svrdla. Nanijeti CERAMIC PRIMER II 
(GC) za bolju adheziju i osušiti površinu. Nanijeti 
sredstvo za spajanje prema uputama proizvođača. 
Nastaviti s nanošenjem kompozitnog restaurativnog 
materijala.
G-aenial Universal Flo (GC) preporuča se za izradu 
homogene površine rada, budući da se sastoji od iste 
tehnologije fleksibilne nano keramike kao 
CERASMART. U tom slučaju, intermedijarna 
uporaba sredstva za spajanje nije potrebna. 
Alternativno se preporuča OPTIGLAZE Color (GC) 
za tehniku izrade karakterizacije površine i tehniku 
glaziranja. Pjeskariti aluminij-oksidnim prahom 
veličine čestica 25-50 μm (0,15 MPa / 1,5 bara), 
očistiti i osušiti. Nanijeti CERAMIC PRIMER II (GC), 
osušiti i nanijeti OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) može se stvrdnjavati samo 
uređajem za svjetlosnu polimerizaciju duljine valova 
400-430 nm. Pridržavati se odgovarajućih uputa za 
uporabu.

BOJA
5 Vita* boja raspoloživih u dvije translucencije:
- visoka translucencija (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- niska translucencija (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Jedna boja za bijeljenje (BL)
*Vita® je registrirani zaštićeni znak tvrtke Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen, Njemačka

VELIČINA
Raspoloživi u tri veličine: 12, 14, 14L

PAKIRANJE
5 blokova u kutiji

ČUVANJE
Za optimalno korištenje preporučuje se čuvati na 
sobnoj temperaturi (4-25ºC) dalje od direktnog 
sunčevog svjetla i visoke vlažnosti. 
(Rok valjanosti: 5 godina od datuma proizvodnje).

UPOZORENJE
1. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može  
 uzrokovati preosjetljivost kod nekih osoba. 
 U slučaju takvih reakcija valja odmah prekinuti  
 uporabu proizvoda i potražiti liječnika.

Sigurnosno tehničke upute za ovaj proizvod su 
dostupne na
http://www.gceurope.com/download
Također ih možete zatražiti od Vašeg dobavljača.

Zadnja revizija: 06/2015
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Slika 1

ENERGIAELNYELŐ HIBRID KERÁMIA CAD/CAM 
BLOKK

Felhasználását csak szakképzett fogászati 
személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási 
területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
1. Fémmentes indirekt helyreállítások: teljes korona,
 inlay, onlay, héj
2. Implantátumon rögzített korona

ELLENJAVALLATOK
1. Kerülje az anyag használatát olyan pácienseknél,
 akik allergiásak a metakrilát-polimerre.

PREPARÁCIÓ-TERVEZÉS
Helyreállítás tervezésekor az alábbi minimum 
értékeket vegye figyelembe:
● A falak minimális vastagsága 1,5 mm, a széleknél
 1,0 mm legyen. 
 A széleket vállasan készítse elő (1. kép)
● Inlay és onlay esetében az összes belső élt és
 szöget le kell kerekíteni.
 Kerülje el, hogy a szélek okkluzális érintkezésbe
 kerüljenek.
● A helyreállítás minimális vastagsága 1.5 mm a
 gödröknél és barázdáknál, 1,5 mm a csücskök
 területén.
 
MARÁS
Kérjük, olvassa el a 
marógép használati 
utasításait.
Válassza ki a 
CERASMART (GC) 
vagy a kompozit rezin 
blokk anyagok 
számára alkalmas 
maróprogramot. A 
marás után 
ellenőrizze, hogy nincs-e a restauráción:
- a marási folyamat okozta elszíneződés
- kitörés
- repedés
Amennyiben a restauráció hiányos, függessze fel a 
folyamatot.

FINÍROZÁS ÉS POLÍROZÁS
Finírozza és polírozza durva és finom 
szilikoncsúccsal. Használja a DIAPOLISHER 
PASTE-et (GC) a végső polírozáshoz, hogy a lehető 
legnagyobb fényességet érje el.
MEGJEGYZÉS: 
A restauráció igazításakor és polírozásakor 
használjon elszívást és viseljen maszkot, hogy 
elkerülje a por belélegzését! Viseljen 
védőszemüveget!

CEMENTEZÉS
Homokfúvási technikával:
1) Ajánlott homokfúvás: 25-50 alumínium 0,15
 MPa/1,5 bar.
2) Fújja le olajmentes levegővel, vagy tisztítsa meg
 ultrahangos tisztítóval és szárítsa meg.
3) Tisztítsa alkohollal az olajmaradványok eltávolítása
 érdekében
4) Kezelje a felszínt szilanizáló anyaggal, mint például
 a CERAMIC Primer II (GC).
5) Ragassza adhezív rezin cementtel.
 FIGYELEM: 
 A CERAMIC PRIMER II, vagy a rezin cement
 használata előtt olvassa el a vonatkozó használati
 utasítást.

Homokfúvási technika nélkül:
1) Kezelje hidrofluorikus savval (5%) 60 másodpercig.
2) Tisztítsa meg vízspay vagy ultrahangos tisztító
 segítségével majd szárítsa meg.
3) Kezelje a felszínt szilanizáló anyaggal, mint például
 a CERAMIC Primer II (GC).
4) Ragassza adhezív rezin cementtel.
 FIGYELEM:
 1) A CERAMIC PRIMER II, vagy a rezin cement
  használata előtt olvassa el a vonatkozó
  használati utasítást.
 2) A hidrofluoridos savat kizárólag extraorálisan
  szabad használni, és tilos az introrális kavitásba
  applikálni.
 3) A felszín tisztítására használható foszforsav is,
  amennyiben előtte 10-15 másodpercig
  mikrokefével súrolja.

TOVÁBBI RÉTEG FELVITELE ÉS JAVÍTÁS
Érdesítse a felületet gyémánt vagy karbidfúróval. Az 
adhézió növelése érdekében applikálja a CERAMIC 
PRIMER II-t (GC) majd szárítsa meg a felületet. 
Applikálja a bondanyagot a gyártó utasításainak 
megfelelően. Folytassa a munkát a kompozit 
helyreállító-anyag applikációjával. A felszín 
homogenitásának érdekében ajánlott G-aenial 
Universal Flo-t  (GC) használni, mivel az ugyanazt a 
rugalmas nano kerámia technológiát tartalmazza, 
mint a CERASMART. Ebben az esetben a 
bondanyag köztes alkalmazása nem szükséges.
A felület karakterizálására és fényesítésére további 
alternatíva lehet a OPTIGLAZE Color (GC) 
használata. A 25-50μm alumínium oxiddal 
(0,15 MPa / 1,5 bar) történt homokfúvás után tisztítsa 
és szárítsa meg a felszínt. Vigye fel a CERAMIC 
PRIMER II-t (GC), szárítsa le majd applikálja az 
OPTIGLAZE Color (GC). Az OPTIGLAZE Color (GC) 
kizárólag 400-430 nm hullámhosszúságú 
polimerizációs lámpával fénykezelhető. Olvassa el a 
vonatkozó használati utasítást!

SZÍNEK
5 Vita* szín kétféle áttetszőségben:
- Magas áttetszőség (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Alacsony áttetszőség (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
 A3.5 LT, B1 LT
- Fehérített árnyalat (BL)
*Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,Germany bejegyzett 
védjegye.

MÉRET
3 méretben elérhető: 12, 14, 14L

CSOMAGOLÁS
Dobozonként 5 blokk

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény eléréséhez tárolja 
szobahőmérsékleten (4-25°C/ 39.2-77.0ºF), 
közvetlen napfénytől és magas páratartalomtól védve 
tárolandó

FIGYELMEZTETÉSEK
1. Ritkán a termék érzékenységi reakciót válthat ki  
 egyes személyeken.
 Amennyiben bármi hasonlót tapasztal, függessze
 fel a termék használatát, és páciense forduljon
 szakorvoshoz.

A termék biztonsági adatlapja itt elérhető:
http://www.gceurope.com/download 
vagy igényelheti beszállítójától.

Utoljára módosítva: 06/2015
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BLOCZEK CAD/CAM Z CERAMIKI HYBRYDOWEJ 
O PODWYŻSZONEJ ZDOLNOŚCI ABSORPCJI 
DZIAŁAJĄCYCH SIŁ

Wyłącznie do stosowania przez lekarzy dentystów
i techników dentystycznych w zalecanych 
wskazaniach.

WSKAZANIA 
1. Pośrednie uzupełnienia bezmetalowe: korony,
 wkłady (inlay), nakłady (onlay), licówki 
2. Pojedyncze korony oparte na implantach

PRZECIWWSKAZANIA
1. Należy unikać stosowania tego produktu u
 pacjentów z rozpoznaną alergią na polimery
 metakrylowe.

PROJEKTOWANIE UZUPEŁNIENIA
Przy projektowaniu uzupełnień powinny być 
przestrzegane następujące minimalne wymiary: 
● Minimalna grubość ściany korony powinna wynosić  
 1,5 mm, a grubość pobrzeża 1,0 mm. Preparację
 należy zakończyć głębokim stopniem typu chamfer
 lub zaokrąglonym stopniem typu shoulder. (Ryc. 1)
● W przypadku wkładów i nakładów, wszystkie
 wewnętrzne krawędzie i kąty powinny być
 zaokrąglone. Należy unikać bezpośredniego
 kontaktu w zgryzie krawędzi/brzegów uzupełnienia  
 z zębami przeciwstawnymi.
● Minimalna grubość odbudowy powinna wynosić
 1.5 mm w obszarze zagłębień i bruzd i 1,5 mm
 w obszarze guzków.
 
FREZOWANIE
Należy zapoznać się 
z instrukcjami 
odnoszącymi się do 
frezarki.
Wybrać program 
frezowania dla 
CERASMART (GC) 
lub bloczków z 
materiałów na bazie 
żywic kompozytowych.

Po wyfrezowaniu, odbudowę sprawdzić pod 
względem:
- Przebarwień związanych z procesem frezowania
- Odprysków
- Pęknięć
Jeśli odbudowa będzie niedostateczna, należy 
przerwać wykonywanie uzupełnienia.

OPRACOWANIE KOŃCOWE I POLEROWANIE
Wykończyć i wypolerować zgrubną i drobnoziarnistą 
gumką silikonową. Do polerowania można 
zastosować DIAPOLISHER PASTE (GC) 
umożliwiającą uzyskanie wysokiego połysku.
Uwaga: 
Podczas dopasowywania lub polerowania 
uzupełnienia używać pochłaniacza pyłu i nakładać 
maskę przeciwpyłową, aby unikać wdychania pyłu. 
Zakładać okulary ochronne.

CEMENTOWANIE
Z zastosowaniem techniki piaskowania
1) Zalecane piaskowanie tlenkiem glinu 25-50μm
 (0.15MPa/1.5bar).
2) Przedmuchać odbudowę sprężonym powietrzem
 nie zawierającym oleju lub oczyścić w myjce
 ultradźwiękowej i osuszyć.
3) Przemyć alkoholem, aby usunąć pozostałości
 oleju.
4) Na powierzchnię zastosować silanowy środek
 łączący, taki jak CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementować przy użyciu adhezyjnego cementu
 kompozytowego.
 UWAGA:
 Przed użyciem CERAMIC PRIMER II (GC) lub
 cementu kompozytowego, należy zapoznać się
 z odpowiednimi instrukcjami stosowania
 producenta.

Bez stosowania techniki piaskowania 
1) Wytrawić kwasem fluorowodorowym (5%) przez
 60 sekund.
2) Przemyć sprayem wodnym lub oczyścić w myjce
 ultradźwiękowej i osuszyć.
3) Na powierzchnię zastosować silanowy środek
 łączący, taki jak CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementować przy użyciu adhezyjnego cementu
 kompozytowego.
 UWAGA:
 1) Przed użyciem CERAMIC PRIMER II (GC) lub
  cementu kompozytowego, należy zapoznać się
  z odpowiednią instrukcją stosowania
  producenta.
 2) Kwas fluorowodorowy przeznaczony jest tylko do
  zewnątrzustnego stosowania i nie może być
  użyty w jamie ustnej.
 3) Kwas fosforowy (35-37%) może być również
  zastosowany w celu oczyszczenia powierzchni,
  najlepiej do szorowania przy użyciu szczoteczki
  typu microbrush przez 10-15 sekund.

DODATKOWE ZASTOSOWANIE I NAPRAWA 
Schropowacić powierzchnię łączenia za pomocą 
diamentu lub wiertła węglikowego. Zastosować 
CERAMIC PRIMER II (GC) w celu zwiększenia 
adhezji i osuszyć powierzchnię. Nałożyć materiał 
łączący postępując zgodnie z instrukcją producenta. 
Przystąpić do nakładania wybranego materiału 
kompozytowego do odbudowy. Aby uzyskać 
jednorodną / homogeniczną powierzchnię odbudowy 
zalecany jest G-aenial Universal Flo (GC), ponieważ 
zawiera tą samą elastyczną nano ceramiczną 
technologię jak CERASMART. W tym przypadku, 
stosowanie pośrednie czynnika łączącego nie jest 
konieczne. 
Do charakteryzacji powierzchni i jako glazura 
rekomendowany jest opcjonalnie OPTIGLAZE Color 
(GC). Wypiaskować tlenkiem glinu 25-50μm 
(0,15MPa/1.5bar), oczyścić i osuszyć. Zastosować 
CERAMIC PRIMER II (GC), osuszyć i nałożyć 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) 
może być utwardzany tylko za pomocą urządzenia do 
utwardzania światłem o długości fali 400-430nm. 
Patrz szczegółowe instrukcje stosowania.

ODCIEŃ
5 odcieni Vita* dostępne w dwóch stopniach 
przezierności:
- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Jeden odcień do zębów wybielanych (BL)
*Vita® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Vita 
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.

ROZMIAR 
Dostępne w 3 rozmiarach: 12, 14, 14L

OPAKOWANIE
5 bloczków w opakowaniu

PRZECHOWYWANIE 
W celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecane 
jest przechowywanie w temperaturze pokojowej 
(4-25°C), z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego i wysokiej wilgotności. 
(Okres przydatności do użycia: 5 lat od daty 
produkcji)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób  
 produkt może powodować nadwrażliwość. Jeśli
 takie reakcje wystąpią, należy przerwać
 stosowanie produktu i skonsultować się
 z lekarzem.

Karty Charakterystyki dla tego produktu są dostępne 
na
http://www.gceurope.com/download
Można je również otrzymać od dostawcy.

Ostatnia aktualizacja: 06/2015
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Ryc. 1

BLOC CAD/CAM DE CERAMICĂ HIBRIDĂ 
AMORTIZOR DE FORŢĂ

A se utiliza de către medicii stomatologi şi tehnicienii 
dentari conform indicaţiilor recomandate.

INDICAŢII
1. Restaurări indirecte fără metal: coroane totale,
 inlay-uri, onlay-uri, faţete 
2. Coroane cu suport pe implante 

CONTRAINDICAŢII
1. Evitați utilizarea acestui produs în cazul pacienților
 cu alergii cunoscute la polimeri metacrilați. 

DESIGNUL CAVITĂŢII
Atunci când se prepară o restaurare, trebuie 
respectate următoarele dimensiuni minime:
● Grosimea minimă a pereţilor trebuie să fie de 1.5
 mm, 1.0 mm la margini. 
 Preparaţi marginile cu margine oblică adâncă sau
 prag rotund. (Figura 1)
● În cazul inlay-urilor şi al onlay-urilor toate marginile
 şi unghiurile interne trebuie să fie rotunjite. 
 Evitaţi marginile în contact ocluzal direct cu dintele
 opus.
● Grosimea minimă a restaurării trebuie să fie de 1.5
 mm în zona şanţurilor şi fosetelor şi de 1.5 mm în
 zona cuspizilor. 
 
FREZAREA
Vă rugăm consultaţi 
instrucţiunile 
corespunzătoare 
unităţii de frezare. 
Selectaţi programul 
de frezare pentru 
CERASMART (GC) 
sau pentru blocuri 
răşinice compozite.
După frezare, 
verificaţi restaurarea pentru a observa eventualele:
- Decolorări determinate de procesul de frezare
- Explozii
- Fisuri
În cazul în care restaurarea prezintă defecte opriţi 
fabricarea restaurării. 

FINISAREA ŞI LUSTRUIREA
Finisaţi şi lustruiţi cu vârfuri din silicon fine şi 
rugoase. DIAPOLISHER PASTE (GC) poate fi 
utilizată pentru lustruirea finală în vederea obţinerii 
unui luciu ridicat.
Notă: 
Atunci când ajustaţi sau lustruiţi restaurarea, utilizaţi 
un colector de praf şi o mască de protecţie pentru a 
evita inhalarea prafului. Utilizaţi ochelari de protecţie.

CIMENTAREA
Cu tehnică de sablare
1) Este recomandată sablarea cu alumina 25-50μm
 0.15MPa/1.5bar
2) Utilizați pe restaurare o seringă cu aer
 necontaminat cu ulei sau un dispozitiv ultrasonic
 de curățare și uscați.
3) Curățați cu alcool pentru a îndepărta reziduurile
 uleioase.
4) Tratați suprafața cu un agent de silanizare cum ar
 fi CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cimentați cu un ciment adeziv rășinic.
 NOTĂ:
 Înainte de a utiliza CERAMIC PRIMER II (GC) sau
 cimentul rășinic, consultați instrucțiunile de folosire
 ale producătorului respectiv.

Fără tehnică de sablare
1) Tratați cu acid hidroflorhidric (5%) timp de 60
 secunde.
2) Spălați cu jet de apă sau un dispozitiv de curățare
 ultrasonic și uscați.
3) Tratați suprafața cu un agent de silanizare cum ar
 fi CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cimentați cu un ciment adeziv rășinic.
 NOTĂ:
 1) Înainte de a utiliza CERAMIC PRIMER II (GC)
  sau cimentul rășinic, consultați instrucțiunile de
  folosire ale producătorului respectiv.
 2) Acidul hidroflorhidric este doar pentru utilizare
  externă și nu trebuie aplicat în cavitatea orală.
 3) Acidul fosforic (35-37%) poate fi deasemenea
  utilizat pentru a curăța suprafața, de preferat
  aplicat cu micropensula timp de 10-15secunde.

APLICARE ŞI REPARARE ADIŢIONALĂ
Creaţi asperităţi pe zona de adeziune utilizând un 
vârf diamantat sau o freză de carbid.
Aplicaţi CERAMIC PRIMER II (GC) pentru a 
îmbunătăţi adeziunea şi uscaţi suprafaţa. Aplicaţi un 
agent de adeziune urmând instrucţiunile de folosire 
ale producătorului respectiv. Continuaţi cu aplicarea 
materialului compozit ales pentru restaurare. Se 
recomandă G-aenial Universal Flo (GC) pentru a 
obţine o suprafaţă omogenă a restaurării deoarece 
conţine aceeaşi tehnologie nano ceramică flexibilă 
ca şi CERASMART. În acest caz, utilizarea auxiliară 
a unui agent de adeziune nu este necesară. 
Alternativ, OPTIGLAZE Color (GC) este deasemenea 
recomandat ca tehnică de lustruire şi caracterizare a 
suprafeţei. Sablaţi cu oxid de aluminiu 25-50μm 
(0.15MPa/1.5bar.), curăţaţi şi uscaţi. Aplicaţi 
CERAMIC PRIMER II (GC), uscaţi şi aplicaţi 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) 
poate fi polimerizat numai cu un dispozitiv de 
fotopolimerizare cu o lungime de undă de 
400-430nm. Consultaţi instrucţiunile de folosire 
respective.

NUANŢE
5 nuanţe Vita* disponibile în două grade de 
translucenţă:
- Translucenţă Ridicată (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Translucenţă Scăzută (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
 A3.5 LT, B1 LT
- O nuanţă pentru albire (BL)
*Vita® este marcă înregistrată a Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen,Germania.

MĂRIME
Disponibil în 3 mărimi: 12, 14, 14L

AMBALARE
5 blocuri per cutie

DEPOZITARE
Pentru o performanţă optimă, se recomandă 
depozitarea la temperatura camerei 
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF) ferit de lumina solară directă şi 
umiditate ridicată. 
(Valabilitate la raft: 5 ani de la data fabricării)

ATENȚIE
1. În cazuri rare acest produs poate cauza  
 sensibilitate la anumite persoane. Dacă apar astfel  
 de reacţii, opriţi utilizarea produsului şi consultaţi  
 un medic.

Fişele cu Date de Siguranţă pentru acest produs sunt 
disponibile la
http://www.gceurope.com/download
Pot fi obţinute deasemenea şi de la distribuitorul 
dumneavoastră.

Revizuit ultima dată: 06/2015
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ГИБРИДНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ 
CAD/CAM, ПОГЛОЩАЮЩИЙ НАГРУЗКУ
Материал предназначен только для 
профессионального применения в соответствии с 
показаниями, описанными в настоящей 
инструкции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Изготовление непрямых безметалловых
 реставраций: полные коронки, вкладки,
 накладки, ламинированные виниры.
2. Изготовление коронок с опорой на имплантат.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Не используйте данный материал при работе
 с пациентами, имеющими в анамнезе
 аллергические реакции на метакрилат
 полимеры. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РЕСТАВРАЦИИ
При изготовлении реставраций следует 
соблюдать следующие минимальные требования 
к их размерам:
● Минимальная рекомендуемая толщина
 стенок конструкции составляет 1.5 мм, 1.0 мм
 в области краёв. Препарируйте края с крутым
 скосом, либо с закруглённым плечом (Рис. 1).
● При изготовлении вкладок и накладок все
 внутренние грани и углы конструкции должны
 быть скруглены. Избегайте прямого
 окклюзионного контакта краёв конструкции с
 зубами-антагонистами.
● Минимальная рекомендуемая толщина
 стенок конструкции в нижних точках ямок и
 фиссур составляет 1.5 мм, а в области
 бугорков зуба – 1.5 мм. 
 ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Пожалуйста, при фрезеровании следуйте 
соответствующим инструкциям, прилагаемым к 
аппарату.
Выберите на 
аппарате программу 
для фрезерования 
блоков CERASMART 
(GC), или программу 
для фрезерования 
композитных блоков.
После фрезерования 
проверьте 
реставрацию на 
предмет:
- Обецвечивания, вызванного процессом
 фрезерования
- Трещин
 Если реставрация имеет дефект, прекратите  
 работу с ней.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА
Произведите окончательную обработку и 
полировку реставрации, используя сначала 
крупнозернистые, а затем мелкозернистые 
силиконовые наконечники. На этапе финишной 
полировки можно использовать DIAPOLISHER 
PASTE (GC), чтобы добиться высокого уровня 
блеска реставрации. 
Примечание: 
При коррекции и полировке реставрации 
обязательно используйте пылесборник, а также 
надевайте защитные очки и маску, чтобы 
предотвратить попадание образующейся пыли в 
глаза и в дыхательные пути.
ФИКСАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
При использовании пескоструйной обработки
1) Рекомендуется производить пескоструйную
 обработку поверхности конструкции оксидом
 алюминия – размер частиц 25-50 µм,
 давление 0.15 MПa/1.5 бар.
2) Очистите поверхность реставрации с помощью
 пара или ультразвука, затем просушите струёй
 воздуха без примесей.
3) Протрите поверхность конструкции спиртом,
 чтобы удалить возможные остаточные следы
 масла.
4) Обработайте подготовленную поверхность
 силаном-адгезивом, например, CERAMIC
 PRIMER II (GC).
5) Зафиксируйте конструкцию, используя  
 композитный цемент для фиксации.
 ПРИМЕЧАНИЕ:
 Перед использованием CERAMIC PRIMER II
 (GC) или композитного цемента ознакомьтесь
 с соответствующими инструкциями по их
 применению.
Без использования пескоструйной обработки
1) Обработайте поверхность конструкции
 раствором плавиковой кислоты (5%) и
 оставьте на 60 секунд.
2) Промойте поверхность водой либо очистите
 ультразвуком, затем просушите.
3) Обработайте подготовленную поверхность
 силаном-адгезивом, например, CERAMIC
 PRIMER II (GC).
4) Зафиксируйте конструкцию, используя
 композитный цемент для фиксации.
 ПРИМЕЧАНИЕ:
 1) Перед использованием CERAMIC PRIMER
  II (GC) или композитного цемента
  ознакомьтесь с соответствующими
  инструкциями по их применению.
 2) Раствор плавиковой кислоты предназначен
  исключительно для применения в
  лаборатории; ни в коем случае не наносите
  его на поверхность конструкции,
  помещенной в полость рта.
 3) Для очистки поверхности можно также
  использовать раствор ортофосфорной
  кислоты (35-37%); в этом случае
  рекомендуется втирать его в поверхность с
  помощью микроаппликатора в течение
  10-15 секунд.
КОРРЕКЦИЯ И ПОЧИНКА РЕСТАВРАЦИИ
Обработайте рабочую поверхность с помощью 
наконечника с алмазным напылением или 
твердосплавного бора. Нанесите CERAMIC 
PRIMER II (GC) для улучшения адгезии, затем 
высушите подготовленную поверхность. 
Нанесите на поверхности выбранный бондинг, 
следуя инструкции фирмы-производителя. Затем 
продолжайте работу выбранным композитным 
реставрационным материалом. Для получения 
гомогенной поверхности реставрации 
рекомендуется использовать G-aenial Universal 
Flo (GC), поскольку при его производстве 
используется та же гибкая нано керамическая 
технология, что и при производстве CERASMART. 
В таком случае, промежуточный шаг – нанесение 
бондинга – не требуется.
Альтернативно, рекомендуется использование 
OPTIGLAZE Color (GC) для характеризации 
поверхности и техники глазурования. 
Этапы работы: произведите пескоструйную 
обработку поверхности оксидом алюминия 
(размер частиц 25-50 µм, давление 0.15 MПa/1.5 
бар), затем очистите и просушите поверхность. 
Нанесите CERAMIC PRIMER II (GC), просушите, 
затем нанесите OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) следует полимеризовать 
только с помощью фотополимеризационной 
установки с длиной волны 400-430 нм. Следуйте 
соответствующей инструкции по эксплуатации.
ОТТЕНКИ
Выпускается в 5 оттенках Vita* и в двух степенях 
светопроницаемости:
- Высокая светопроницаемость (HT): A1 HT, 
 A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Низкая светопроницаемость (LT): A1 LT, 
 A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Один отбеленный оттенок (BL)
*Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita 
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

РАЗМЕРЫ
Выпускается 3 размеров: 12, 14, 14L

УПАКОВКИ
5 блоков в коробке
ХРАНЕНИЕ
Для сохранения эффективных рабочих 
характеристик материала хранить при комнатной 
температуре (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) вдали от 
прямых солнечных лучей и источников высокой 
влажности. 
(Срок годности: 5 лет от даты производства, 
указанной на упаковке)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. В редких случаях у некоторых пациентов
 наблюдалась повышенная чувствительность к
 материалу. В случае возникновения
 аллергических реакций необходимо прекратить
 использование материала и обратиться к врачу
 соответствующей специализации.
Паспорта безопасности (Safety Data Sheets) для 
данного материала можно найти по ссылке
http://www.gceurope.com/download
Также паспорта безопасности можно запросить у 
Вашего поставщика.

Последняя редакция: 06/2015
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HYBRIDNÉ KERAMICKÉ BLOKY PRE 
CAD/CAM REKONŠTRUKCIE

Určené výhradne na použitie v stomatologickej 
praxi v odporúčaných indikáciách.
 
INDIKÁCIE
1. Nekovové nepriame náhrady: korunky, inleje,
 onleje, škrupinové fazety
2. Korunka na implantáte

KONTRAINDIKÁCIE
1. Vyvarujte sa používaniu tohto výrobku u
 pacientov so známymi alergiami na
 metakrylátový polymér.

PRÍPRAVA MODELU
Pri zhotovovaní modelu náhrady je potrebné 
dodržiavať nasledovné minimálne rozmery:
● Minimálna hrúbka steny by mala byť 1,5 mm,
 1,0 mm na okrajoch.
 Schodíky preparujte zaoblené so zošikmením
 (obr. 1).
● V prípade inlejí a onlejí by mali byť všetky
 vnútorné hrany a uhly zaoblené. Okraje nesmú
 byť v priamom okluzálnom kontakte s
 antagonistami.
● Minimálna hrúbka náhrady v jamkách a
 fisúrkach by mala byť 1.5 mm a na hrbolkoch
 1,5 mm.

FRÉZOVANIE
Oboznámte sa 
prosím s frézou a 
jej návodom na 
použitie.
Vyberte program 
frézovania pre 
CERASMART 
(GC) alebo pre 
bloky z 
kompozitnej živice.
Po vyfrézovaní skontrolujte, či na náhrade 
nevznikli:
- Diskolorácie spôsobené frézovaním
- Vypukliny
- Praskliny
Ak je náhrada nevyhovujúca, prerušte jej ďalšie 
spracovanie.

DOKONČENIE A LEŠTENIE
Dokončite a vyleštite hrubou a jemnou 
silikónovou špičkou. K dosiahnutiu vysokého 
lesku je možné pri finálnom leštení náhrady 
použiť DIAPOLISHER PASTE (GC).
Upozornenie: 
Pri opracovaní a leštení náhrady, používajte 
odsávačku a ochrannú masku, aby ste sa vyhli 
vdýchnutiu prachu. Používajte ochranné okuliare.

CEMENTOVANIE
S opieskovaním
1) Odporúčame opieskovať povrch náhrady 
 25 – 50 µm oxidom hlinitým pri 0,15 MPa / 1,5
 bar. 
2) Povrch náhrady očistite vzduchovou pištoľou 
 bez obsahu oleja alebo ultrazvukom a osušte. 
3) Zvyšky oleja odstráňte s alkoholom.
4) Ošetrite povrch prostriedkom s obsahom
 silanu, napr. CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementujte adhezívnym kompozitným
 cementom.
 UPOZORNENIE:
 Pred tým, než použijete CERAMIC PRIMER II
 (GC) alebo fixačný cement, naštudujte si
 príslušné pokyny výrobcu k použitiu týchto
 výrobkov.

Bez opieskovania
1) Povrch napletajte s kyselinou fluorovodíkovou
 (5%) po dobu 60 sekúnd.
2) Opláchnite prúdom vody alebo ultrazvukom a
 osušte.
3) Ošetrite povrch prostriedkom s obsahom
 silanu, napr. CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementujte adhezívnym kompozitným
 cementom.
 UPOZORNENIE:
 1) Pred tým, než použijete CERAMIC PRIMER
  II (GC) alebo fixačný cement, naštudujte si
  príslušné pokyny výrobcu k použitiu týchto
  výrobkov.
 2) Kyselina fluorovodíková je určená len pre
  extraorálne použitie a nesmie byť použitá
  priamo do kavity. 
 3) Kyselina fosforečná (35 - 37%) môže byť
  taktiež použitá na vyčistenie povrchu, s
  masírovaním pomocou microbrushu po dobu
  10 - 15 sekúnd.

DODATOČNÁ APLIKÁCIA A OPRAVA
Zdrsnite väzobný povrch diamantovou špičkou 
alebo karbidovým vrtáčikom. Pre zlepšenie 
adhézie aplikujte na povrch CERAMIC PRIMER II 
(GC) a osušte. Aplikujte bonding podľa návodu na 
použitie od výrobcu. Pokračujte nanesením 
zvoleného kompozitného výplňového materiálu. 
Na zabezpečenie homogénneho povrchu náhrady 
sa odporúča použiť G-aenial Universal Flo (GC), 
keďže je v ňom použitá rovnaká flexibilná nano 
keramická technológia ako v produkte 
CERASMART. V prípade intermediatného 
použitia bonding nie je potrebný.
Alternatívnym riešením pre charakterizáciu 
povrchu a techniku glazúrovania je použitie laku 
OPTIGLAZE Color (GC). Pieskujte 25-50μm 
oxidom hlinitým (0.15MPa/1.5bar.), očistite a 
osušte. Aplikujte CERAMIC PRIMER II (GC), 
osušte a aplikujte OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC) je možné polymerizovať 
iba svetlom s vlnovou dĺžkou 400-430 nm. Pred 
jeho použitím si prečítajte návod k použitiu. 

ODTIENE
5 Vita odtieňov* dostupné v dvoch stupňoch 
translucencie:
- Vysoká translucencia (HT): A1 HT, A2 HT, 
 A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Nízka translucencia (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,  
 A3.5 LT, B1 LT
- Jeden odtieň po bielení (BL)
*Vita®  je registrovaná obchodná značka Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen,Nemecko.

VEĽKOSŤ
Dostupné v 3 veľkostiach: 12, 14, 14L

BALENIE
5 blokov v balení

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych vlastností, skladujte 
pri izbovej teplote (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) mimo 
priameho slnečného svetla a vysokej vlhkosti. 
(Životnosť – 5 rokov od dátumu výroby)

UPOZORNENIA
1. V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať
 u niektorých osôb precitlivenosť. V prípade  
 takejto reakcie prerušte používanie výrobku a  
 obráťte sa na lekára.

Bezpečnostné karty pre tento produkt sú k 
dispozícii na adrese 
http://www.gceurope.com/download
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Naposledy upravené : 06/2015
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ABSORBCIJSKI HIBRIDNI KERAMIČINI CAD/CAM 
BLOK 

Le za profesionalno uporabo v zobozdravstvu v 
priporočene namene.

INDIKACIJE
1. Brezkovinske indirektne restavracije: polne
 prevleke, inleji, onleji, luske
2. Prevleke na zobnih vsadkih

KONTRAINDIKACIJE
1. Izogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih 
 z znano alergijo na metakrilatne polimere. 

OBLIKA PREPARACIJE
Pri prepariranju je potrebno upoštevati sledeče 
minimalne dimenzije: 
● Debelina sten naj bo vsaj 1.5 mm, 1.0 mm na
 robovih. Robove pripravite z globokim žlebom ali
 polkrožno stopnico. (Slika 1) 
● Pri inlejih in onlejih zaokrožite vse notranje robove
 in kote. Izognite se mejam direktno na okluzijskih
 kontaktih z antagonisti.
● Minimalna debelina restavracije naj bo 1.5 mm 
 v jamicah in fisurah in 1.5 mm na vrških.  
 
REZKANJE
Prosimo, da se 
obrnete na navodila 
za uporabo vaše 
rezkalne enote.
Izberite program 
rezkanja za 
CERASMART (GC) ali 
smolnatih kompozitnih 
materialov v bloku. 

Po rezkanju preverite na restavraciji:
- Zabarvanja povezana s procesom rezkanja
- Zlome
- Poke
V primeru nepopolne restavracije, prenehajte z 
izdelavo le-te. 

KONČNA OBDELAVA IN POLIRANJE
Zaključite in spolirajte z grobim in finim silikonskim 
polirnikom. Za končno poliranje lahko uporabite 
DIAPOLISHER PASTE (GC) s katero dosežete visok 
sijaj.
Opozorilo: 
Ob obdelavi in poliranju restavrativnega materiala, 
uporabljajte sesalec in zaščitno masko, da se 
izognete vdihavanju prahu. Nosite zaščitna očala.

CEMENTIRANJE
S peskanjem
1) Priporočljivo je peskanje z 25-50μm alumino, pod
 tlakom 0,15MPa/1,5 bara.
2) Spihajte restavracijo z zrakom brez olja ali očistite
 z ultrazvočnim čistilcem in osušite.
3) Očistite z alkoholom da odstranite oljne ostanke.
4) Obdelajte provršino s silanskim agentom kot je na
 primer CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementirajte z adhezivnim kompozitnim cementom.
 OPOZORILO:
 Pred uporabo CERAMIC PRIMER II (GC) ali
 kompozitnega cementa, preberite proizvajalčeva
 navodila za uporabo.

Brez peskanja
1) Nanesite hidrofluorovo kislino (5%) za 60 sekund.
2) Sperite z vodnim sprejem ali z ultrazvočnim
 čistilcem in posušite. 
3) Obdelajte provršino s silanskim agentom kot je na
 primer CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementirajte z adhezivnim kompozitnim  cementom.
 OPOZORILO:
 1) Pred uporabo CERAMIC PRIMER II (GC) ali
     kompozitnega cementa, preberite proizvajalčeva
  navodila za uporabo.
 2) Hidrofluorova kislina
  Za zunanjo uporabo, ne sme se uporabljati
  v ustni votlini.
 3) Fosforna kislina (35-37%) se lahko uporablja tudi
  za čiščenje površine, priporočljivo z uporabo
  mikro čopiča za 10-15 sekund.

DODATNI NANOSI IN REPARATURE
Vezavno površino osvežite z diamantim ali karbidnim 
svedrom. Nanesite CERAMIC PRIMER II (GC) za 
izboljšanje adhezije in osušite površino. Nanesite 
bonding glede na navodila proizvajalca. Nadaljujte z 
aplikacijo vašega izbranega kompozitnega 
restavrativnega materiala. Priporoča se uporaba 
G-aenial Universal Flo (GC) za dosego homogene 
površine obnove, saj vsebuje enako prilagodljivo 
nano keramično tehnologijo kot CERASMART. V tem 
primeru vmesna uporaba bondinga ni potrebna. 
Alternativno, OPTIGLAZE Color (GC) je prav tako 
priporočljiv za površinsko karakteriziranje in tehniko 
glazure. Speskajte z 25-50μm alumino 
(0.15MPa/1.5bar.), očistite in osušite. Nanesite 
CERAMIC PRIMER II (GC),osušite in nanesite 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) se 
lahko uporablja le z polimerizacijsko napravo z 
valovno dolžino 400-430nm. Upoštevajte 
proizvajalčeva navodila za uporabo.

BARVE
5 Vita barv* na voljo v dveh translucencah:
- velika translucenca (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- nizka translucenca (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- En odtenek beljenih zob (BL)
*Vita® je zaščtena blagovna znamka Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen,Nemčija.

VELIKOST
Na voljo v 3 velikostih: 12, 14, 14L

PAKIRANJE
5 blokov v škatli 

SHRANJEVANJE
Priporočilo za optimalne lastnosti, shranjujte na sobni 
temperaturi (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) stran od direktne 
sončne svetlobe in visoke vlažnosti. 
(Rok uporabe: 5 let od dneva proizvodnje)

OPOZORILO
1. V redkih primerih lahko ta proizvod povzroča  
 občutljivost pri ljudeh. V primeru pojava takšne  
 reakcije, prenehajte z uporabo izdelka in se  
 posvetujte z zdravnikom.

Varnostni listi za ta proizvod so na voljo na:
http://www.gceurope.com/download
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Nazadnje preverjeno: 06/2015

CERASMARTTM

YÜK ABSORBE EDEN HİBRİT SERAMİK CAD/CAM 
BLOK

Sadece diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından 
önerilen endikasyonlarda kullanım içindir.

ENDİKASYONLARI
1. Metalsiz indirek restorasyonlar : full kuron, inley,
 onlay, lamine veneer
2. İmplant destekli kuron

KONTRAENDİKASYONLARI
1. Bu ürünün kullanımını metakrilat polimeri alerjisi
 olduğu bilinen hastalarda önleyiniz. 

PREPERASYON TASARIMI
Restorasyon dizaynı yapılırken aşağıdaki minumum 
boyutlara uyulmalıdır:
● Marjinlerde minimum duvar kalınlığı 1.5 mm, 
 1.0 mm olmalıdır. Marjinleri
 derin chamfer veya yuvarlatılmış basamak şeklinde
 prepare ediniz. (Şekil 1)
● Inley ve onleylerde tüm ara kenar ve açılar
 yuvarlatılmalıdır. Karşıt dişte direk oklüzal
 temastan kaçınınız.
● Restorasyonun minimum kalınlığı pit ve fisürlerde
 1.5 mm, kasp alanlarda 1.5 mm olmalıdır.
 
KAZIMA (Milling)
Lütfen kazıma unitesi 
üretici kullanma 
klavuzunu referans 
alınız.
CERASMART (GC) 
programını veya 
kompozit rezin blok 
materyaller milling 
programını seçiniz.
Kazımadan sonra, 
restorasyonu kontrol ediniz :
- Kazıma işlemene bağlı renklenme
- Kırıklar
- Çatlaklar
Eğer restorasyon kusurlu ise, restorasyon üretimine 
devam etmeyiniz.

BİTİRME VE CİLALAMA
Orta ve ince silikon disk ile bitirin ve cilalayın. İyi cilalı 
bir yüzey için DIAPOLISHER PASTE (GC) son 
cilalalama işlemi kullanılabilir.
Not : 
Restorasyonu düzeltme veya cila yaparken, tozu 
solumaktan kaçınmak için toz kolektörü kullanın ve 
maske takın. 

SİMANTASYON
Kumlama Tekniği İle
1) 25-50μm alumina 0.15MPa/1.5bar ile kumlama
 tavsiye edilir.
2) Restorasyonu yağsız hava şırıngası ile have
 tutunuz veya ultrasonic temizleyici ile temizleyiniz
 ve kurutunuz. 
3) Yağ artıklarınız alkol ile temizleyiniz.
4) Yüzeye CERAMIC PRIMER II (GC) gibi silan
 kupling ajanı uygulayınız.
5) Adeziv Rezin siman ile simante ediniz.
 NOT:
 CERAMIC PRIMER II (GC) veya rezin siman
 kullanmadan önce üreticinin kullanma talimatlarınız
 referans alınız. 

Kumlama Olmaksınız Teknik
1) Hidroflorik asit (5%) ile 60 saniye uygulayınız.
2) Su spreyi ile veya ultrasoniktemizleyici ile
 temizleyip kurutunuz.
3) Yüzeye CERAMIC PRIMER II (GC) gibi silan
 kupling ajanı uygulayınız.
4) Adeziv Rezin siman ile simante ediniz.
 NOT:
 1) CERAMIC PRIMER II (GC) veya rezin siman
  kullanmadan önce üreticinin kullanma
  talimatlarınız referans alınız.
 2) Hydrofluorik asit
  Sadece ağız dışı kullanım içindir ve ağız içinde
  uygulanamaz.
 3) Fosforik asit(35-37%) yüzeyi temizleme amacıyla
  tercihen mikrobrush ile 10-15 saniye ovarak
  kullanılabilir.

TAMİR VE İLAVE
Karbit frez yada elmas disk ile bağlanacak yüzeyi 
pürüzlendirin. Adezyonu artırmak için CERAMIC 
PRIMER II (GC) uygulayın ve yüzeyi kurutun. 
Üreticinin talimatlarını takip ederek bonding ajanını 
uygulayınız.Seçilen kompozit  restorative materyali 
uygulamayı yapınız. Homojen bir yüzeye sahip olmak 
için, CERASMART ile aynı esnek nano seramik 
teknolojiye sahip. Bu durumda  ortada  bonding 
ajanının kullanımı gerekli değilidir.
G-aenial Universal Flo (GC) kullanılması önerilir. 
Alternatif olarak yüzey karekterizasyonu ve glaze 
tekniği için OPTIGLAZE Color (GC) önerilir. 
Kumlamayı 25-50μm alumina (0.15MPa/1.5bar.) ile 
yapın, daha sonra temizleyin ve kurutun. CERAMIC 
PRIMER II (GC) uygulayın, kurutup OPTIGLAZE 
Color (GC)’ ı uygulayın. 
OPTIGLAZE Color (GC) sadece dalga boyu 
400-430nm aralığında olan ışık cihazı ile polimerize 
edilebilir. Üretici firma kullanma klavuzunu referans 
alın.

RENK
5 Vita rengi 2 farklı translüsentlikte mevcut:
- Yüksek Translüsent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- Düşük Translüsent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Bir bleach renk (BL)
*Vita® Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,Germany’ nin tescilli 
markasıdır.

BOYUT
3 farklı boyutta: 12, 14, 14L

PAKETLEME
Her kutuda 5 adet blok

SAKLAMA
En iyi performans için; oda sıcaklığının
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF). 
Sıcaklık değerleri arasında olduğu koşullarda 
muhafaza edilmesi önerilir. Direk güneş ışıpından ve 
yüksek nemden uzak tutunuz. 
(Raf ömrü: Üretim yılından itibaren 5 yıldır.)

UYARI
1. Bu ürün ender olarak bazı insanlarda hassasiyet  
 neden olabilir. Bu gibi durumlarda ürünü kullanmayı  
 bırakın ve bir uzmana başvurun.

Bu ürün için Güvenlik Veri Pusulaları aşağıdaki 
adreste mevcuttur;
http://www.gceurope.com/download
Aynı zamanda tedarikçinizden de sağlayabilirsiniz.

Son güncelleme: 06/2015
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Slika. 1

AMORTIZUJUĆI CAD/CAM BLOK OD HIBRIDNE 
KERAMIKE 

Samo za stručnu dentalnu upotrebu u preporučenim 
indikacijama.

INDIKACIJE
1. Bezmetalni indirektni radovi: potpune keramičke
 krunice, inleji, onleji, estetske ljuskice
2. Krunice nošene implantatom

KONTRAINDIKACIJE
1. Ne upotrabljavati ovaj proizvod kod pacijenata
 alergičnih na metakrilat polimer.

IZRADA PREPARACIJE
Pri izradi preparacije treba se pridržavati sledećih 
minimalnih dimenzija:
● Minimalna debljina zidova treba da bude 5 mm, 
 1,0 mm na rubovima.
 Rubove izraditi s dubokim žljebom ili zaobljenom
 stepenicom. (Slika 1) 
● Za inleje i onleje treba zaobliti sve unutrašnje
 rubove i uglove. Izbegavati rubove u direktnom
 okluzalnom dodiru sa zubom antagonistom.
● Minimalna debljina rada treba da iznosi 1.5 mm u
 području jamice i fisure te 1,5 mm u području
 kvržice.

GLODANJE
Potrebno je da se 
pridržava 
odgovarajućeg 
uputstva za upotrebu 
glodalice.
Odabrati program 
glodanja za 
CERASMART (GC) ili 
akrilatne blokove.

Posle glodanja proveriti ima li:
- diskoloracija povezanih sa glodanjem
- izobličenja
- pukotina
Ako rad ima nedostatke, izradu treba prekinuti.

ZAVRŠNA OBRADA I POLIRANJE
Završno obraditi i polirati grubim i finim silikonskim 
polirerom. Za završno poliranje i postizanje visokog 
sjaja može se koristiti pasta DIAPOLISHER PASTE 
(GC).
Važno: 
Kod prilagođavanja ili poliranja rada koristiti sakupljač 
prašine i nositi zaštitnu masku kako bi se izbeglo 
udisanje prašine. Nositi zaštitne naočare.

CEMENTIRANJE
Sa tehnikom peskarenja
1) Preporučuje se peskarenje aluminijum oksidnim
 prahom veličine čestica 25-50 μm pod pritiskom od
 0.15MPa/1.5 bara.
2) Izduvati rad bezuljnim vazduhom ili očistiti
 ultrasoničnim aparatom i osušiti.
3) Očistiti alkoholom kako bi se odstranili ostaci ulja.
4) Površinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
 kao što je CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementirati adhezivnim akrilatnim cementom.
 VAŽNO:
 Pre upotrebe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
 akrilatnog cementa za cementiranje, konsultovati
 odgovarajuće uputstvo za upotrebu proizvođača.

Bez tehnike peskarenja
1) Tretirati hidrofluoričnom kiselinom (5%) 60 sekundi.
2) Isprati vodom ili ultrasoničnim aparatom i osušiti.
3) Površinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje  
 kao što je CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementirati adhezivnim akrilatnim cementom.
 VAŽNO:
 1) Pre upotrebe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
  akrilatnog cementa za cementiranje, konsultovati
  odgovarajuće uputstvo za upotrebu proizvođača.
 2) Hidrofluorična kiselina nije za oralnu upotrebu
  i ne sme se nanositi u kavitet.
 3) Za čiščenje površine može se upotrebiti
  i fosforna kiselina (35-37%), po mogućnosti,
  ispiranjem mikročetkicom 10-15 sekundi.

DODATNA PRIMENA I REPARATURA
Ohrapaviti površinu za spajanje pomoću dijamantnog 
ili karbidnog svrdla. Naneti CERAMIC PRIMER II 
(GC) za bolju adheziju i osušiti površinu. Naneti 
sredstvo za spajanje prema uputstvu proizvođača. 
Nastaviti sa nanošenjem kompozitnog restaurativnog 
materijala. G-aenial Universal Flo (GC) preporučuje 
se za izradu homogene površine rada, budući da se 
sastoji od iste tehnologije fleksibilne nano keramike 
kao CERASMART. U tom slučaju, intermedijarna 
upotreba sredstva za spajanje nije potrebna. 
Alternativno se preporučuje OPTIGLAZE Color (GC) 
za tehniku izrade karakterizacije površine i tehniku 
glaziranja. Peskariti aluminijum-oksidnim prahom 
veličine čestica 25-50 μm (0,15 MPa / 1,5 bara), 
očistiti i osušiti. Naneti CERAMIC PRIMER II (GC), 
osušiti i naneti OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE 
Color (GC) može se stvrdnjavati samo uređajem za 
svetlosnu polimerizaciju talasne dužine 400-430 nm. 
Pridržavati se odgovarajućeg uputstva za upotrebu.

BOJA
5 Vita* boja raspoloživih u dve translucencije:
- visoka translucencija (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
 A3.5 HT, B1 HT
- niska translucencija (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Jedna boja za beljenje (BL)
*Vita® je registrovani zaštićeni znak fabrike Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen, Nemačka

VELIČINA
Dostupni u tri veličine: 12, 14, 14L

PAKOVANJE
5 blokova u kutiji

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se čuvanje na 
sobnoj temperaturi (4-25ºC) dalje od direktnog 
sunčevog svetla i visoke vlažnosti. 
(Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje).

UPOZORENJE
1. U retkim slučajevima ovaj proizvod može da  
 izazove preosetljivost kod nekih osoba. U slučaju  
 takvih reakcija treba odmah prekinuti upotrebu  
 proizvoda i obratiti se lekaru.

Sigurnosno tehničko uputstvo za ovaj proizvod 
dostupno je na
http://www.gceurope.com/download
Takođe ih možete potražiti od Vašeg distribtera.

Zadnja revizija: 06/2015
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Slika 1

ГІБРИДНИЙ КЕРАМІЧНИЙ CAD/CAM БЛОК, ЩО 
ПОГЛИНАЄ ТИСК

Для використання лише стоматологами та 
зубними техніками для цілей, що описані в даній 
інструкції.
 
РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Безметалові непрямі реставрації: повна
 коронка, вкладка, накладка, ламінований вінір 
2. Коронка на імплантаті

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
1. Не використовуйте даний продукт у пацієнтів з
 підтвердженою алергією на метакрилатний
 полімер.

ПРЕПАРУВАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ
При створенні реставрацій дотримуйтесь 
наведених нижче мінімальних вимірів:
● Мінімальна товщина стінки має бути 1.5 мм, 
 1.0 мм на краях. 
 Препаруйте краї з глибоким жолобом чи
 заокругленим плечем. (Рис. 1)
● Для вкладок та накладок всі внутрішні сторони
 та кути мають бути заокруглені. Уникайте
 прямого оклюзійного контакту країв із
 антагоністом. 
● Мінімальна товщина реставрації має бути 1.5
 мм в ділянках ямок та фісур та 1.5 мм у ділянках
 бугорків.  
 
ФРЕЗЕРУВАННЯ
Будь ласка, зверніться 
до відповідних 
інструкцій до 
фрезерного пристрою.
Виберіть 
фрезерувальну 
програму для 
CERASMART (GC) чи 
композитних 
матеріалів у блоках.
Після фрезерування перевірте реставрацію на 
предмет:
- Дисколорацій, пов’язаних із цим процесом
- Відломів
- Тріщин
Якщо реставрація має дефект, не продовжуйте 
роботу з нею.

ФІНІШНА ОБРОБКА ТА ПОЛІРУВАННЯ
Проведіть фінішну обробку та відполіруйте 
крупнозернистою та дрібнозернистою 
силіконовими голівками. DIAPOLISHER PASTE 
(GC) може бути використана для отримання 
сильного блиску під час остаточного полірування.
ПРИМІТКА: 
При встановленні та поліруванні реставрації 
використовуйте пристрій для збору пилу та 
надягайте маску, щоб уникнути його вдихання. 
Користуйтеся захисними окулярами.  

ФІКСАЦІЯ
Із застосуванням піскоструменевого апарату
1) Обробіть оксидом алюмінію 25-50 мкм під
 тиском 0.15 МПа/1.5 Бар (рекомендовано).
2) Обдуйте реставрацію струменем повітря без
 домішок мастила або очистіть ультразвуковим
 очищувачем та висушіть.
3) Для видалення залишків мастила протріть
 спиртом.
4) Обробіть поверхню силаном, наприклад
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Зацементуйте за допомогою адгезивного
 композитного цементу.
 ПРИМІТКА:
 Перед застосуванням CERAMIC PRIMER II (GC)
 чи композитного цементу ознайомтесь із
 відповідними інструкціями з використання від
 виробника

Без застосування піскоструменевого апарату
1) Обробіть 5% розчином плавикової кислоти
 протягом 60 секунд.
2) Промийте струменем води або очистіть
 ультразвуком та просушіть
3) Обробіть поверхню силаном, наприклад
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Зацементуйте за допомогою адгезивного
 композитного цементу.
 ПРИМІТКА:
 1) Перед застосуванням CERAMIC PRIMER II
  (GC) чи композитного цементу ознайомтесь
  із відповідними інструкціями з використання
  від виробника
 2) Плавикова кислота призначена для
  зовнішнього застосування і не має
  використовуватися у ротовій порожнинині.
 3) Для очищення поверхні також може
  використовуватися ортофосфорна кислота
  (35-37%); її рекомендується втирати
  мікробрашем протягом 10-15 секунд.

ДОДАТКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕМОНТ
Зробіть грубішою поверхню для бондингу за 
допомогою алмазного наконечника чи 
твердосплавного бору. Застосуйте CERAMIC 
PRIMER II (GC), щоб покращити адгезію та  
висушити поверхню. Нанесіть адгезив, 
дотримуючись інструкції виробника. Після цього 
використовуйте обраний композиційний 
реставраційний матеріал. Рекомендується 
використовувати G-aenial Universal Flo (GC) для 
створення гомогенної поверхні реставрації, адже 
він використовує таку ж технологію гнучкої 
нанокераміки, як і CERASMART. У даному 
випадку проміжне використання адгезиву не є 
необхідним. 
Альтернативно, OPTIGLAZE Color (GC) 
рекомендується для характеризації поверхні та 
техніки глазурування. Обробіть піскоструменевим 
апаратом (оксидом алюмінію, 25-50µm) під тиском 
0.15МПа/1.5Бар, очистіть та висушіть.
Нанесіть CERAMIC PRIMER II (GC), висушіть та 
нанесіть OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE 
Color (GC) можна полімеризувати тільки 
пристроєм для полімеризації світлом із довжиною 
хвилі 400-430 нм. Зверніться до відповідних 
інструкцій з використання.

ВІДТІНКИ
5 відтінків Vita* у двох варіантах напівпрозорості:
- Висока напівпрозорість (HT): A1 HT, A2 HT,
 A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Низька напівпрозорість (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, 
 A3.5 LT, B1 LT
- Один вибілений відтінок (BL)
*Vita® - це зареєстрована торгова марка компанії Vita 
Zahnfabrik, Bad Säckingen,Germany.

РОЗМІР
Доступний у 3 розмірах: 12, 14, 14L

УПАКОВКА
5 блоків y коробці

ЗБЕРІГАННЯ
Для отримання оптимальних робочих 
характеристик рекомендується зберігати, 
зберігайте при кімнатній температурі
(4-25ºC / 39.2-77.0ºF) подалі від впливу прямих 
сонячних променів та високої вологості.
(Термін придатності: 5 років від дати 
виробництва)

УВАГА
1. У поодиноких випадках цей продукт може  
 викликати подразнення у деяких людей. Якщо  
 таке трапиться, припиніть його використання та  
 зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Паспорти Хімічної Безпеки для даного продукту 
можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com/download
Їх також можна отримати у вашого постачальника.

Останні зміни внесено: 06/2015

CERASMARTTM

>1.5mm

>1.5mm

>1.0mm

>1.5mm

Рис. 1

>1.5mm

>1.5mm

>1.0mm

>1.5mm

Şekil 1

SLODZI ABSORBĒJOŠI HIBRĪDKERAMIKAS 
CAD/CAM BLOKI

Paredzēti profesionālai izmantošanai zobārstniecībā 
rekomendētajās indikācijās. 

INDIKĀCIJAS
1. Bezmetāla netiešās restaurācijas: kroņi, inlejas,
 onlejas, plāksnīšu venīri
2. Kronis uz implantāta 

KONTRINDIKĀCIJAS
1. Šo produktu nelietot pacientiem ar alerģiju uz
 metakrilāta polimēru. 

SLĪPĒŠANAS DIZAINS
Slīpējot jāievēro sekojoši izmēri: 
● Minimālajam sienu biezumam jābūt 1.5 mm, 
 pie malām 1.0 mm. Malas jāsagatavo kā dziļa
 grope vai noapaļots plecs (1.attēls). 
● Inlejām un onlejām visi iekšējie stūri un leņķi
 jāveido noapaļoti.
 Izvairieties no situācijas, kad preparācijas mala
 atrodas tiešā okluzālā kontaktā ar antagonistu.  
● Restaurācijas minimālajam biezumam fisūru un
 bedrīšu vietā jābūt 1.5 mm, pauguru rajonā 
 1.5 mm.   
 
FRĒZĒŠANA
Lūdzu skatīt 
frēzēšanas iekārtas 
instrukciju. 
Izvēlieties 
CERASMART (GC) vai 
kompozīta blokiem 
paredzēto frēzēšanas 
programmu.
Pēc frēzēšanas lūdzu 
pārbaudiet restaurāciju 
vai nav novērojama:
- Frēzēšanas izraisīta pārkrāsošanās
- apdegumi
- Plaisas
Ja restaurācijai ir defekts, pārtrauciet restaurācijas 
izgatavošanu.  

APSTRĀDE UN PULĒŠANA
Apstrādājiet un nopulējiet ar rupjo un smalko silikona 
gumiju. Galīgā spīduma iegūšanai var izmantot 
DIAPOLISHER PASTE (GC). 
Piezīme: 
Pielāgojot vai pulējot restaurāciju, lai novērstu 
putekļu ieelpošanu, izmantojiet putekļu savācēju un 
valkājiet aizsargmasku. Strādājiet aizsargcimdos.  

CEMENTĒŠANA
Apstrādājot ar smilšstrūklu
1) Ieteicams veikt apstrādi ar smilšstrūklu 25-50μm
 alumina 0.15MPa/1.5bar.
2) Nopūst restaurāciju ar bezeļļas gaisa strūklu vai
 notīrīt ultraskaņas tīrītājā un nožāvēt.
3) Ar spirtu notīrīt atlieku eļļu.
4) Virsmu apstrādāt ar silāna aģentu, piemēram ar
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementēt ar adhezīvo cementu.
 PIEZĪME:
 Pirms CERAMIC PRIMER II (GC) vai kompozīta
 cementa izmantošanas skatīt attiecīgā produkta
 ražotāja lietošanas instrukciju.

Bez iepriekšējas apstrādes ar smilšstrūklu
1) Apstrādāt ar hidrofluorskābi (5%) 60 sekundes.
2) Noskalot ar ūdens strūklu vai ultraskaņas tīrītājā un
 nožāvēt.
3) Virsmu apstrādāt ar silāna aģentu, piemēram
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementēt ar adhezīvo cementu.
 PIEZĪME:
 1) Pirms CERAMIC PRIMER II (GC) vai kompozīta
  cementa izmantošanas skatīt attiecīgā produkta
  ražotāja lietošanas instrukciju 
 2) Hidrofluorskābe ir paredzēta ekstraorālai
  izmantošanai un nedrīkst tikt aplicēta mutes
  dobumā.
 3) Virsmas attīrīšanas nolūkā var tikt izmantota arī
  fosforskābe (35-37%), to ar mikroaplikatoru
  ierīvējot 10-15 sekundes.  

CITAS PIELIETOJUMA IESPĒJAS UN 
REPARATŪRAS  
Ar dimanta vai karbīda urbuli padariet virsmu raupju. 
Lai uzlabotu adhēziju aplicējiet CERAMIC PRIMER II 
(GC) un virsmu nožāvējiet. Saiti aplicēt saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem. Pēc tam aplicējiet izvēlēto 
restaurācijas kompozītmateriālu. Homogēnas 
virsmas iegūšanai ieteicams izmantot G-aenial 
Universal Flo (GC), jo tas ir tāds pats elastīgais nano 
keramikas tehnoloģijas materiāls kā CERASMART. 
Šajā gadījumā saites starpslānis nav nepieciešams. 
Kā alternatīvu virsmas raksturošanai un glazēšanai 
var izmantot OPTIGLAZE Color (GC). Apstrādājiet 
virsmu ar smilšstrūklu ar 25-50μm alumina 
(0.15MPa/1.5bar.), notīriet un nožāvējiet. Aplicējiet 
CERAMIC PRIMER II (GC), nožāvējiet un aplicējiet 
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) var 
polimerizēt tikai ar polimerizācijas iekārtu ar staru 
garumu 400-430nm. Skatīt attiecīgo lietošanas 
instrukciju.  

KRĀSA
5 Vita krāsas* divas caurspīdīguma pakāpes:
- Stipri caurspīdīga (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, 
 A3.5 HT, B1 HT
- Necaurspīdīga (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT,
 B1 LT
- Viena balinātā krāsa (BL)
*Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad SäckingenVācijā, reģistrēta 
tirdzniecības zīme.

IZMĒRS
Pieejami 3 izmēri: 12, 14, 14L

IEPAKOJUMS
5 bloki kastē

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanas kvalitātei uzglabājiet istabas 
temperatūrā (4-25ºC / 39.2-77.0ºF) prom no tiešiem 
saules stariem un mitruma. 
(Derīguma termiņš: 5 gadi no ražošanas datuma)

BRĪDINĀJUMS
1. Retos gadījumos dažiem cilvēkiem produkts var  
 izraisīt jutigumu. Ja ir novērota šāda reakcija  
 pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie  
 ārsta.

Produkta Drošības datu lapa pieejama
http://www.gceurope.com/download
To var saņemt arī no produkta piegādātāja.

Pēdējo reizi pārskatīts: 06/2015
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TVIRTAS HIBRIDINĖS KERAMIKOS RUOŠINYS 
NAUDOJAMAS RESTAURACIJŲ GAMYBAI 
CAD/CAM METODIKA

Skirtas tik gydytojų - specialistų naudojimui, pagal 
rekomenduojamas indikacijas.

INDIKACIJOS
1. Netiesioginės bemetalės restauracijos: vainikėliai,
 įklotai, užklotai, laminatės
2. Vainikėliai ant implantų

KONTRAINDIKACIJOS
1. Jei pacientas alergiškas metakrilato
 polimerams,-šio produkto nenaudokite.

PREPARACIJOS PARUOŠIMAS
Modeliuodami restauracijas, atsižvelkite į šiuos 
minimalius leidžiamus matmenis: 
● Minimalus sienos storis 1.5 mm, kraštuose - 1.0
 mm. Kraštus paruoškite su giliais grioveliais arba
 užapvalintomis briaunomis. (pav. 1) 
● Gaminant įklotus ar užklotus visi vidiniai kraštai ir
 kampai turi būti užapvalinami. Venkite
 restauracijos ribų formavimo vienoj tiesėj su
 antagonistų okliuziniais kontaktais.
● Minimalus restauracijos storis: duobelių ir vagelių
 srityje - 1.5 mm, ties gumburais - 1.5 mm. 

FREZAVIMAS
Vadovaukitės 
atitinkamomis 
frezavimo 
instrukcijomis. 
Pasirinkite 
CERASMART (GC) ar 
kompozitinės dervos 
ruošinių frezavimo 
programą.
Po frezavimo 
patikrinkite ar:
- nepakito restauracijos spalva
- nėra įtrūkimų
- nėra lūžių
Jei restauracijoje atsirado pakitimų, nutraukite 
gamybos procesą.

ŠLIFAVIMAS IR POLIRAVIMAS
Šlifuokite bei poliruokite šiurkščia, vėliau švelnia 
silikonine gumele. Siekiant užtikrinti optimalų 
restauracijos blizgesį galutiniam poliravimui gali būti 
naudojama DIAPOLISHER PASTE (GC). 
Pastaba: 
šlifuojant ar poliruojant restauraciją naudokite kietųjų 
dalelių siurblį, dėvėkite kaukę ir apsauginius akinius.

CEMENTAVIMAS
Su smėliavimu
1) Smėliuokite 25-50μm aliuminio oksidu,
 rekomenduojamas 0.15MPa/1.5 barų slėgis.
2) Restauraciją nupūskite orapūte arba valykite
 ultragarsiniu valikliu ir padžiovinkite.
3) Alkoholiu pašalinkite riebalų likučius.
4) Paviršius patepkite rišamąja medžiaga,
 pavyzdžiui, CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Cementuokite adhezyviniu derviniu cementu.
 PASTABA:
 Prieš CERAMIC PRIMER II (GC) ar dervinio
 cemento naudojimą perskaitykite gamintojo
 pateikiamas instrukcijas.

Be smėliavimo
1) Restauraciją apdirbkite 5% vandenilio fluorido
 rūgštimi 60 sekundžių
2) Plaukite vandeniu arba valykite ultragarsiniu
 valikliu ir padžiovinkite
3) Paviršius patepkite rišamąja medžiaga,
 pavyzdžiui, CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementuokite adhezyviniu derviniu cementu.
 PASTABA:
 1) Prieš CERAMIC PRIMER II (GC) ar dervinio
  cemento naudojimą perskaitykite gamintojo
  pateikiamas instrukcijas.
 2) Vandenilio fluorido rūgštis tinkama tik išoriniam
  naudojimui, jokiu būdu nenaudokite burnos
  ertmėje.
 3) Paviršių valymui taip pat gali būti naudojama
  fosforo rūgštis (35-37%). Tepkite šepetėliu 10-15
  sekundžių.

PAPILDOMA APLIKACIJA ARBA PATAISA
Jungiamąsias restauracijos vietas pašiurkštinkite 
deimantinėmis taurelėmis arba karbidiniais 
grąžteliais. Tepkite CERAMIC PRIMER II (GC) ir 
išdžiovinkite paviršius. Vadovaudamiesi gamintojų 
instrukcijomis užtepkite jungiamąją medžiagą. Toliau 
dirbkite pasirinktu kompozitu. Rekomenduojama 
naudoti G-aenial Universal Flo (GC), kadangi ši 
medžiaga ir CERASMART pagamintos naudojant 
vienodas lanksčios nano keramikos technologijas. 
Šiuo atveju, jungiamosios medžiagos naudojimas 
nėra būtinas. 
Kitu atveju, paviršių charakterizavimui ir glazūravimui 
rekomenduojama naudoti OPTIGLAZE Color (GC) 
medžiagą. Smėliuokite  25-50μm aliuminio oksidu 
(0.15MPa/1.5bar.), valykite ir džiovinkite. Aplikuokite 
CERAMIC PRIMER II (GC), džiovinkite ir tepkite 
OPTIGLAZE Color (GC). Ši medžiaga gali būti 
kietinama tik polimerizaciniais aparatais, kurių 
bangos ilgis 400-430nm. Vadovaukitės 
atitinkamomis naudojimo instrukcijomis.

SPALVOS
Dviejų skaidrumų penkios Vita rakto spalvos* :
- didelio skaidrumo (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, 
 A3.5 HT, B1 HT
- mažo skaidrumo (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT,
 B1 LT
- Viena balintų dantų spalva (BL)
*Vita® yra registruotas prekinis ženklas Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Vokietija.

DYDIS
Galimi 3 dydžiai: 12, 14, 14L

PAKUOTĖS
5 blokai dėžutėje

LAIKYMAS
Rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje 
4-25°C (39.2-77.0°F) atokiau nuo tiesioginių saulės 
spindulių ir drėgmės šaltinių. 
(Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos)

ATSARGIAI
1. Kai kuriems žmonėms gali pasireikšti padidėjęs
 jautrumas šiam produktui.Jei nustatomos alerginės
 reakcijos – medžiagos vartojimas
 turėtų būti nutraukiamas ir kreipiamasi į gydytoją.

Medžiagos charakteristikų duomenis galite rasti
http://www.gceurope.com/download
Informaciją taip pat galite gauti pas tiekėjus.

Patikrinta: 06/2015
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JÕUDE NEELAV HÜBRIID KERAAMILINE 
CAD/CAM PLOKK KASUTAMISEKS AINULT 
SOOVITATUD NÄIDUSTUSTEKS 
PROFESSIONAALSE HAMBARAVISPETSIALISTI 
POOLT

NÄIDUSTUSED:
1. Metallivabad indirektsed restauratsioonid:
 täiskroonid, inlay ja onlay panused, laminaadid
2. Implantaatidele toetuvad kroonid

VASTUNÄIDUSTUSED:
1. Mitte kasutada patsientidel, kellel on allergia
 metakrülaatpolümeeri vastu.

PREPARATSIOONI DISAIN
Kui prepareerite hammast restauratsiooni alla, 
peate järgima järgmisi minimaalseid dimensioone:
● Minimaalne seina paksus marginaalselt peab
 olema 1,5mm kuni 1,0mm.
 Prepareerige ääred sügava chamfer- või
 ümarpuuriga (joon. 1)
● Inlay ja onlay panuste puhul peavad kõik
 sisemised servad ja nurgad olema ümarad.
 Vältige servasid  direktses oklusaalkontaktis
 vastashambaga.
● Restauratsiooni minimaalne paksus peab olema
 süvendis ja fissuurides 1.5mm ja köprude
 piirkonnas 1,5mm.

FREESIMINE
Palun vaadake 
freesmasina 
kasutusjuhendit.
Valige freesimise 
programmiks 
CERASMART (GC) 
või komposiidist 
vaiguploki materjal. 
Peale freesimist 
kontrollige 
restauratsioonil üle:
- Freesimisest tingitud värvimuutused
- Murdunud killud
- Mõrad
Kui restauratsioon on puudulik, jätke selle 
valmistamine pooleli.

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE
Viimistlege ja poleerige kareda ja peene 
silikoonkummiga. Kõrgläikeks viimasel poleerimisel 
võite kasutada DIAPOLISHER PASTE (GC).
Pange tähele: 
Kui poleerite või kohandate restauratsiooni, 
kasutage tolmu sissehingamise vältimiseks 
tolmukogujat ning kandke tolmumaski. Kandke 
kaitseprille.

TSEMENTEERIMINE
Liivapritsi kasutades
1) Soovituslik on pinda töödelda liivapritsiga
 kasutades 25-50 mikronilist alumiiniumoksiidi
 0,15MPa/1,5bar juures. 
2) Restauratsiooni puhastamiseks puhuda õlivaba
 õhupustliga või kasutada ultraheli ja kuivatada.
3) Õli jääkide eemaldamiseks kasutada alkoholi.
4) Töödelda pinda silaansidusainega, nagu nt.
 CERAMIC PRIMER II (GC).
5) Tsementeerimiseks kasutada adhesiivset  
 vaiktsementi.
 MÄRKUS:
 Enne CERAMIC PRIMER II (GC) või   
 vaiktsemendi kasutamist lugeda läbi vastavate
 toodete kasutusjuhendid.

Liivapritsi mittekasutades
1) Töödelda pind 5%-lise hüdrofluoriidhappega 60
 sekundit.
2) Pesta veega või ultraheliga ja kuivatada.
3) Töödelda pinda silaansidusainega, nagu nt.
 CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Tsementeerimiseks kasutada adhesiivset
 vaiktsementi.
 MÄRKUS:
 1) Enne CERAMIC PRIMER II (GC) või
  vaiktsemendi kasutamist lugeda läbi vastavate
  toodete kasutusjuhendid.
 2) Hüdrofluoriidhape on mõeldud ainult  
  suuväliseks kasutamiseks ja seda ei tohi viia
  suuõõnde.
 3) Fosforhapet(35-37%) võib kasutada ka pinna
  puhastamiseks. Selleks hõõruda
  microbrush’ga 10-15 sekundit.

TÄIENDAV APLIKATSIOON JA PARANDUS
Karestage sidustatav ala teemant- või 
karbiidpuuriga. Aplitseerige adhesiooni 
parandamiseks CERAMIC PRIMER II (GC) vedelik 
ning kuivatage pind. Aplitseerige sidusaine 
vastavalt tootja juhistele. Seejärel jätkake valitud 
komposiidi peale kandmisega.
Et restauratsiooni pind jääks homogeenne,  
soovitame kasutada G-aenial Universal Flo (GC) 
komposiiti, sest see põhineb samal painduval 
nanokeraamilisel tehnoloogial nagu ka 
CERASMART. Sellisel juhul ei ole vahepealne 
sidusaine kasutamine vajalik.
Alternatiivselt on soovitatav glasuurimistehnikaks ja 
pinnale iseloomu andmiseks kasutada 
OPTIGLAZE Color (GC) materjali. Töödelge pinda 
liivapritsiga, kasutades 25-50µm alumiiniumpulbrit 
(0,15Pa/1,5bar), puhastage ja kuivatage. 
Aplitseerige CERAMIC PRIMER II (GC), kuivatage 
ja aplitseerige OPTIGLAZE Color (GC). 
OPTIGLAZE Color (GC)´it saab valguskõvatada 
ainult polümerisatsiooniseadmes, mille lainepikkus 
on 400-430nm. Lugege vastavalt kasutusjuhendit.

VÄRVID
5 Vita* värvitooni, saadaval kahe 
transparentsusega:
- Kõrge transparentsusega (HT): A1 HT, A2 HT, 
 A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Madala transparentsusega (LT): A1 LT, A2 LT, 
 A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Üks pleegitatud värvitoon (BL)
*Vita® on Vita Zahnfabrik´u registreeritud kaubamärk, Bad 
Säckingen, Saksamaa 

SUURUS
Saadaval 3 suuruses: 12, 14, 14L

PAKEND
5 plokki karbis

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks; 
säilitada temberatuuril (4-25°C) eemal otsesest 
päikesevalgusest ning niiskusest. 
(Säilivusaeg: 5 aastat alates tootmisest)

HOIATUS
1. Harvadel juhtudel võib see toode põhjustada
 mõnedel inimestel tundlikkust. Kui sellised
 reaktsioonid peaksid tekkima, lõpetage koheselt
 toote kasutamine ja konsulteerige arstiga

Ohutusjuhend selle toote kohta on kättesaadav siit
http://www.gceurope.com/download
Samuti saab seda varustaja käest.

Viimati parandatud: 06/2015
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SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie.

Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з використання. UKSLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. TRKullanımdan önce talimatları 
dikkatlice okuyunuz.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas 
instrukciju. LV Prieš pradėdami naudoti      

atidžiai perskaitykite instrukcijas LT ETEnne toote kasutamist lugeda hoolikalt 
kasutusjuhendit.SRPre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo.

左右 420×天地 440mm


